
English

Indication
OptraPol is a one-step polishing system for all common dental composites and amalgam.

Contraindication
If a patient is known to be allergic to any of the components of the polishing instruments, the polishers should not be used.

Side effects
None known to date

Composition
The polishers are made of light-grey polishing material with a red core without polishing function. The light-grey polishing material 
consists of synthetic rubber and diamond particles. The red core material contains synthetic rubber, aluminium oxide, iron oxide 
and Irgazin red. The handles are made of stainless steel.

Usage
− Recommended speed: 5,000–8,000 rpm
− Max. 10,000 rpm
− Only use with copious water spray (>50 ml/min).
− Use without polishing paste.
− Medium pressure (approx. 2N) 
− Place polishers on the surface to be processed only while they are rotating.
− Polish with slightly rotary motions to avoid creating grooves.
− Do not use damaged polishers.
− Wear protective goggles and a face mask.
− Provide efficient dust evacuation during the polishing procedure.

Safety notes
− Use only technically and hygienically impeccable, regularly serviced and cleaned handpieces and angle pieces.
− The handpiece/angle piece drive must run smoothly.
− The polisher must be securely locked in the handpiece.
− Jamming/leveraging during rotation should be avoided to reduce the risk of instrument fracture.
− Do not have the polishers rotate at the same spot for too long, as this may lead to local overheating.
− The polishers tend to vibrate if the maximum admissible speed is exceeded. This may lead to damage of the polisher, 

deformation of the handle and/or fracture of the instrument.
− Excessive pressure or insufficient water cooling may lead to damage of the restoration and the adjacent tissue, as well as to 

accelerated wear of the polishing heads.
− The polishers are indicated for multiple use, provided efficient disinfection and sterilization can be ensured. Their function is 

not affected by correct disinfection and sterilization.

Disinfection, cleaning and sterilization
General notes:
Please also observe the country-specific regulations and guidelines regarding the hygiene standards and cleaning/disinfection of 
medical devices in dental practices.

Protective gloves and goggles complying with the requirements of directive 89/686/EEC must be worn to handle any used and 
contaminated instruments.

New polishers are non-sterile and must be subjected to a complete preparation cycle before they are used for the first 
time. Subsequently, the finishers/polishers must be cleaned and disinfected immediately after every use. Additional 
sterilization in the steam sterilizer is explicitly recommended!

Generally, cleaning in a washer-disinfector (WD) unit is preferable to manual cleaning!

Place the polishers in the disinfecting batch for a maximum of 1 h.

For reliable machine cleaning and disinfection, a WD with tested effectiveness (according of EN ISO 15883) must be used.
The operator is responsible ensuring that the validation, performance re-qualification and periodic routine checks of the cleaning 
procedures in the washer-disinfector are defined, documented and performed accordingly.

Machine cleaning and disinfection
− Cleaning and disinfection of the polishers in a WD according to the instructions of the equipment manufacturer (e.g. WD: Miele 

G7883; cleaning and disinfecting agent: neodisher MediClean Dental/Dr. Weigert; program: SPECIAL 93°C – 10’ with a holding 
time of 10 min and subsequent post-rinsing of 3 min at 75°C (167°F) with neodisher Z Dental)

Manual cleaning and disinfection
− Clean polishers immediately after use with a brush (synthetic bristles) under running water.
− Additionally, manual cleaning can be complemented with ultrasound-supported cleaning using a suitable cleaning and 

disinfecting agent (e.g. ID 212/Dürr Dental, 2%, for 2 min). Subsequently, thoroughly rinse polishers under running water.
− For disinfection, immerse the polishers in a disinfecting solution for rubber and silicone polishers and resins, which is deemed 

appropriate by the manufacturer (e.g. ID 212/Dürr Dental, 2%, for 5 min). Observe the reaction time and concentration 
indicated by the manufacturer.

− Subsequently, rinse the polishers with distilled water and dry with an unused, clean, lint-free cellulose towel.

After cleaning and disinfection, visually examine the polishers for intactness and cleanliness. If macroscopically visible residual 
contamination is present, repeat the cleaning and disinfection process.

Sterilization 
− Steam sterilizer

−    Autoclave the polishers at 134°C (273°F) with a holding time of 5 min (full cycle).
− Drying time: 10 min
− Do not use a chemiclave or hot-air disinfector for sterilization!

Storage and shelf life
− Store the polishers in a clean and dry storage box for rotary instruments.
− Storage at 2–28°C (36–82°F)

Notes

–     The Instructions for Use are available on the website of Ivoclar Vivadent AG (www.ivoclarvivadent.com). 

Keep out of the reach of children!
For use in dentistry only.
The material has been developed solely for use in dentistry. Processing should be carried out strictly according to the Instructions for Use. Liability cannot 
be accepted for damages resulting from failure to observe the Instructions or the stipulated area of application. The user is responsible for testing the 
material for its suitability and use for any purpose not explicitly stated in the Instructions. Descriptions and data constitute no warranty of attributes and 
are not binding. 

Deutsch

Indikationen
OptraPol ist ein Einschritt-Poliersystem für alle gängigen dentalen Composites, sowie für Amalgam.

Kontraindikationen
Bei erwiesener Allergie gegen Bestandteile der Polierinstrumente ist auf die Anwendung zu verzichten.

Nebenwirkungen
Bisher keine bekannt.

Zusammensetzung
Die Polierer sind aus hellgrauer Poliermasse und einem roten Kern ohne Polierfunktion aufgebaut. Die hellgraue Poliermasse ist aus 
Kunstkautschuk und Diamantpartikeln zusammengesetzt. Die rote Kernmasse enthält Kunstkautschuk, Aluminiumoxid, Eisenoxid 
und Irgazinrot. Die Schäfte bestehen aus rostfreiem Edelstahl.

Anwendung
− Empfohlene Drehzahl: 5‘000 – 8‘000 U./min.
− Max. 10‘000 U./min.
− Mit reichlich Wasserspray (>50 ml/min.)
− Ohne Polierpaste 
− Mit mittlerer Andruckkraft (ca. 2N) 
− Polierer immer nur rotierend auf die zu bearbeitende Oberfläche aufsetzen
− Mit leicht rotierenden Bewegungen polieren, um Einkerbungen zu vermeiden
− Keine beschädigten Polierer benutzen
− Schutzbrille und Mundschutz tragen 
− Während der Anwendung für eine effiziente Absaugung sorgen

Sicherheitshinweise
− Nur technisch und hygienisch einwandfreie, gewartete und gereinigte Hand- und Winkelstücke verwenden.
− Auf akkuraten Antriebsrundlauf des Hand- bzw. Winkelstücks achten.
− Polierer muss fest im Handstück arretiert sein.
− Bei Rotation Verkanten oder Hebeln vermeiden, um das Risiko eines Instrumentenbruches zu verringern.
− Polierer nicht zu lange auf derselben Stelle rotieren lassen, da es sonst zu lokalen Überhitzungen kommen kann.
− Polierer neigen bei Überschreitung der maximal zulässigen Drehzahl zu Schwingungen. Dies kann zur Beschädigung des 

Polierers, Verbiegung des Schafts und/oder zum Instrumentenbruch führen.
− Überhöhte Andruckkräfte oder unzureichende Wasserkühlung können zur Schädigung der Restauration und des umliegenden 

Gewebes, sowie zu einem beschleunigten Verschleiss des Polierkörpers führen.
− Die Polierer sind für den Mehrfachgebrauch indiziert, sofern eine effiziente Desinfektion und Sterilisation sichergestellt werden 

kann. Die Funktionalität wird durch eine korrekte Desinfektion und Sterilisation nicht beeinträchtigt.

Desinfektion, Reinigung und Sterilisation
Grundsätzliche Anmerkungen
Bitte beachten Sie auch die länderspezifischen Bestimmungen und Richtlinien
für die Hygiene und Wiederaufbereitung von Medizinprodukten in Zahnarztpraxen.

Beim Umgang mit allen gebrauchten und kontaminierten Instrumenten müssen eine Schutzbrille und Schutzhandschuhe getragen 
werden, welche die Anforderungen der Richtlinie 89/686/EWG erfüllen.

Neue Polierer sind unsteril und müssen vor dem erstmaligen Gebrauch vollständig aufbereitet werden. Anschliessend 
ist eine Reinigung und Desinfektion unmittelbar nach jedem Gebrauch erforderlich. Eine ergänzende Sterilisation im 
Dampfsterilisator wird ausdrücklich empfohlen!

Die maschinelle Aufbereitung in einem RDG (Reinigungs-Desinfektions-Gerät) ist generell einer manuellen 
Aufbereitung vorzuziehen.

Polierer max. 1 h in das Desinfektionsbad einlegen.

Für eine gesicherte maschinelle Reinigung und Desinfektion muss ein RDG (gemäss EN ISO 15883) mit geprüfter Wirksamkeit 
genutzt werden.
Dabei liegt es in der Verantwortung des Betreibers, dass Validierung, erneute Leistungsqualifikation und periodische 
Routineprüfungen der Aufbereitungsprozesse im RDG definiert, dokumentiert und dementsprechend durchgeführt werden.

Maschinelle Reinigung und Desinfektion
− Reinigung und Desinfektion der Polierer im RDG gemäss Angaben des Geräteherstellers (z.B. Gerät: Miele G7883; Reinigungs- 

und Desinfektionsmittel: neodisher MediClean Dental/Dr. Weigert; Programm: SPECIAL 93°C – 10‘ mit einer Haltezeit von  
10 min und anschliessendem Nachspülen von 3 min bei 75°C mit neodisher Z Dental)

Manuelle Reinigung und Desinfektion
− Polierer direkt nach dem Gebrauch mit einer Bürste (Kunststoffborsten) unter fliessendem Wasser reinigen.
− Ergänzend kann die manuelle Reinigung durch eine ultraschallgestützte Reinigung mit einem geeigneten Reinigungs- und 

Desinfektionsmittel erfolgen (z.B. ID 212/Dürr Dental, 2%, für 2 min). Polierer anschliessend unter fliessendem Wasser 
klarspülen.

− Zur Desinfektion Polierer in eine vom Hersteller als geeignet eingestufte Desinfektionslösung für Gummi-, Silikonpolierer und 
Kunststoffe einlegen (z.B. ID 212/Dürr Dental, 2%, für 5 min). Einwirkzeit und Konzentration sind wie vom Hersteller angegeben 
einzuhalten.

− Abschliessend die Polierer mit destilliertem Wasser klarspülen und mit einem frischen, sauberen, fusselfreien Zellstofftuch 
trocknen.

Nach Reinigung und Desinfektion Polierer visuell auf Unversehrtheit und Sauberkeit untersuchen. Bei makroskopisch sichtbarer 
Restverschmutzung Reinigungs- und Desinfektionsprozess wiederholen.

Sterilisation
− Dampfsterilisator

−    Autoklavieren der Polierer bei 134°C Haltezeit 5 min (Vollzyklus)
− Trocknungszeit 10 min
− Keine Sterilisation im Chemiklaven oder mit Heissluftdesinfektor!
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Aufbewahrung und Lagerung
− Aufbewahrung der Polierer in einer sauberen und trockenen Steckbox für rotierende Instrumente
− Lagerung bei 2 - 28°C

Hinweise

–     Die Gebrauchsinformation ist auf der Homepage der Ivoclar Vivadent AG hinterlegt (www.ivoclarvivadent.com). 

Für Kinder unzugänglich aufbewahren!
Nur für zahnärztlichen Gebrauch!
Das Produkt wurde für den Einsatz im Dentalbereich entwickelt und muss gemäss Gebrauchsinformation angewendet werden. Für Schäden, die sich aus 
anderweitiger Verwendung oder nicht sachgemässer Anwendung ergeben, übernimmt der Hersteller keine Haftung. Darüber hinaus ist der Verwender 
verpflichtet, das Produkt eigenverantwortlich vor dessen Einsatz auf Eignung und Verwendungsmöglichkeit für die vorgesehenen Zwecke zu prüfen, 
zumal wenn diese Zwecke nicht in der Gebrauchsinformation aufgeführt sind.

Français

Indication
OptraPol est un système de polissage en un temps pour tous les composites et amalgames dentaires courants

Contre-indication
Ce produit ne doit pas être utilisé en cas d'allergie connue à l'un des composants des instruments à polir.

Effets secondaires
Aucun connu à ce jour

Composition
Les pointes à polir OptraPol sont composées d'un matériau de polissage gris clair et d'un noyau en silicone rouge sans fonction 
de polissage. La partie gris clair se compose de caoutchouc synthétique et de particules de diamant. Le noyau rouge contient du 
caoutchouc synthétique, de l'oxyde d'alumine, de l'oxyde de fer et du rouge d'Irgazin. Les manches sont en acier inoxydable.

Utilisation
− Vitesse recommandée : 5 000 à 8 000 tr/min
− Max. 10000 tr/min
− Utiliser toujours sous un spray d'eau abondant (>50 ml/min).
− Ne pas utiliser de pâte à polir.
− Pression moyenne (environ 2N) 
− Ne placer les instruments à polir sur la surface à traiter que lorsqu'ils sont en rotation.
− Le polissage doit être réalisé avec un léger mouvement rotatif afin d’éviter la formation de stries.
− Ne pas utiliser d'instruments endommagés.
− Porter des lunettes et un masque de protection. 
− Utiliser un système d’évacuation des poussières efficace pendant le polissage.

Informations sur la sécurité
− N'utiliser que des pièces à main et des contre-angles en bon état, parfaitement propres et régulièrement révisés et nettoyés.
− Le moteur de la pièce à main (turbine) doit tourner de manière régulière.
− Le polissoir doit être correctement inséré et sécurisé dans la pièce à main.
− Les blocages et les effets de levier doivent être évités afin de réduire le risque de fracture de l’instrument.
− Ne pas laisser tourner l'instrument trop longtemps sur la même zone, cela pourrait provoquer une surchauffe de cette zone.
− Les polissoirs ont tendance à vibrer dès lors que la vitesse de rotation maximale est dépassée. Cela peut alors endommager le 

polissoir, déformer la tige et/ou fracturer l’instrument.
− Une pression excessive ou un refroidissement à l'eau insuffisant peuvent endommager la restauration et les tissus voisins, et 

accélérer l'usure de l'instrument de polissage.
− Les polissoirs sont indiqués pour de multiples utilisations dans la mesure où ils font l'objet de mesures de désinfection et de 

stérilisation appropriées. Leur fonction n'est pas altérée par une désinfection et une stérilisation correctes.

Désinfection, nettoyage et stérilisation
Remarques générales :
Veuillez également respecter la réglementation locale concernant les normes d'hygiène et de nettoyage/désinfection des appareils 
médicaux au cabinet dentaire.

Porter des gants et masques conformes aux exigences de la directive 89/686/EEC pour manipuler tout instrument utilisé et 
contaminé.

Avant leur première utilisation, les polissoirs ne sont pas stériles et doivent faire l'objet d'un cycle complet de 
stérilisation. Ensuite, les instruments à polir/finir doivent être nettoyés et désinfectés immédiatement après chaque 
utilisation. Une stérilisation supplémentaire dans un stérilisateur vapeur est explicitement recommandée !

Le nettoyage dans un nettoyeur-désinfecteur est préférable à un nettoyage manuel !

Placer les polissoirs dans un bain désinfectant pendant 1 h maximum.

Pour un nettoyage et une désinfection automatiques fiables, utiliser un nettoyeur-désinfecteur (ND) dont l'efficacité a été testée 
conformément à la norme EN ISO 15883.
L'utilisateur garantit que la validation, la requalification de la performance et les contrôles réguliers des procédures de traitement 
sont définis, documentés et effectués correctement.

Nettoyage et désinfection automatisés
− Nettoyage et désinfection des polissoirs dans un ND selon les instructions du fabricant d'équipement (ex. ND: Miele G7883; 

agent de nettoyage et désinfection : neodisher MediClean Dental/Dr. Weigert; programme : SPECIAL 93°C – 10' avec un temps 
de maintien de 10 min suivi d'un post-rinçage de 3 min à 75°C avec neodisher Z Dental)

Nettoyage et désinfection manuels
− Nettoyer les polissoirs immédiatement après utilisation à l'aide d'une brossette (poils synthétiques) sous l'eau courante.
− Le nettoyage manuel peut être complété par un nettoyage aux ultrasons à l'aide d'un agent de nettoyage et de désinfection 

adapté (ex. ID 212/Dürr Dental, 2%, pendant 2 min). Ensuite, rincer soigneusement les polissoirs sous l'eau courante. 
− Pour la désinfection, plonger les polissoirs dans une solution désinfectante adaptée aux polissoirs en caoutchouc et silicone et 

aux résines et jugée conforme par le fabricant (ex. ID 212/Dürr Dental, 2%, pendant 5 min). Respecter le temps de réaction et la 
concentration indiquée par le fabricant. 

− Ensuite, rincer les polissoirs à l'eau distillée et sécher avec un chiffon en cellulose non pelucheux, neuf et propre.

Après nettoyage et désinfection, vérifier que les instruments sont propres et intacts. En présence de résidus microscopiques, 
répéter le processus de nettoyage/désinfection.

Stérilisation 
− Stérilisateur vapeur

−    Passer les polissoirs à l'autoclave à 134°C avec un temps de maintien de 5 min (cycle complet).
− Temps de séchage : 10 min
− Ne pas utiliser de chemiclave ou de désinfecteur à air chaud pour la stérilisation !

Conservation et durée de vie
− Conserver les polissoirs dans une boite propre et sèche pour instruments rotatifs.
− Conserver entre  2 et 28°C

Remarques

–       Le mode d'emploi est disponible sur le site internet Ivoclar Vivadent AG (www.ivoclarvivadent.com). 

Ne pas laisser à la portée des enfants!
Réservé exclusivement à l'usage dentaire.
Ce produit a été développé en vue d'une utilisation dans le domaine dentaire et doit être mis en œuvre selon le mode d'emploi. Les dommages résultant 
du non-respect de ces prescriptions ou d'une utilisation à d'autres fins que celles indiquées n'engagent pas la responsabilité du fabricant. L'utilisateur est 
tenu de vérifier sous sa propre responsabilité l'appropriation du produit à l'utilisation prévue, et ce d'autant plus si celle-ci n'est pas citée dans le mode 
d'emploi.

Italiano

Indicazioni
OptraPol è un sistema per lucidatura monofase per tutti i convenzionali compositi dentali nonché per amalgama.

Controindicazioni
In caso di allergia nota a componenti degli strumenti di lucidatura, evitarne l’uso.

Effetti collaterali 
Finora non noti.

Composizione 
Gli strumenti per lucidatura sono composti da una massa lucidante grigio chiara nonché da un nucleo rosso privo di funzione 
lucidante. La massa lucidante grigio chiara è composta da caucciù artificiale e particelle di diamante. La massa rossa del nucleo è 
composta da: caucciù artificiale, ossido di alluminio, ossido di ferro e rosso d'irgazin. I gambi sono in acciaio inossidabile.

Applicazione
− Numero di giri consigliato: 5‘000 – 8‘000 giri/min.
− Max. 10‘000 giri/min.
− Con abbondante spray acqua (>50 ml/min.)
− Senza pasta per lucidatura 
− Con pressione media (ca. 2N)
− Applicare gli strumenti per lucidatura sempre solo ruotando sulla superficie da elaborare.
− Lucidare effettuando leggeri movimenti rotanti per evitare la formazione di gradini
− Non utilizzare strumenti danneggiati
− Indossare occhiali e mascherina di protezione 
− Durante l’utilizzo, provvedere ad un’efficiente aspirazione 

Avvertenze di sicurezza
− Utilizzare soltanto manipoli e contrangoli ineccepibili dal punto di vista tecnico ed igienico, sottoposti a manutenzione e 

pulizia periodica 
− E’ necessario un funzionamento regolare del motore del manipolo o del contrangolo.
− Gli strumenti di lucidatura devono essere fissati correttamente nel manipolo.
− In caso di rotazione, evitare inclinazioni o movimenti a leva per ridurre il rischio di rotture dello strumento.
− Non lasciare rotare gli strumenti per troppo tempo nello stesso punto, poiché altrimenti si può causare un surriscaldamento 

locale.
− Con il superamento del numero di giri massimo ammesso gli strumenti tendono ad oscillare. Questo può comportare dei danni 

dello strumento, curvatura del gambo e/o rottura dello strumento.
− Eccessive forze di pressione o insufficiente raffreddamento ad acqua possono causare un danno al restauro ed ai tessuti 

circostanti, nonché ad una più rapida usura del corpo lucidante.
− Gli strumenti di rifinitura/lucidatura sono indicati per un molteplice utilizzo, qualora si assicuri un’efficiente disinfezione e 

sterilizzazione. La funzionalità non viene compromessa da una corretta disinfezione e sterilizzazione.

Disinfezione, detersione e sterilizzazione
Annotazioni generali
Si prega di rispettare anche le normative e le discipline specifiche territoriali riguardanti l’igiene e la disinfezione di dispositivi 
medici negli studi dentistici.

Nella manipolazione con tutti gli strumenti utilizzati e contaminati è necessario indossare occhiali e guanti di protezione che 
soddisfano la direttiva 89/686/CEE.

I nuovi strumenti non sono sterili e devono essere sottoposti ad un intero ciclo di disinfezione, prima del loro primo 
utilizzo. Prima di ogni utilizzo, tutti gli strumenti devono essere detersi e disinfettati. Si consiglia vivamente anche una 
sterilizzazione nello sterilizzatore a vapore! 

In generale il trattamento in un apparecchio di detersione e disinfezione è da preferire al trattamento manuale.

Immergere gli strumenti di lucidatura max. 1 h nel bagno disinfettante.

Per una sicura pulizia e disinfezione a macchina deve essere utilizzato un apparecchio per pulizia e disinfezione (secondo 
DIN EN ISO 15883) dalla comprovata efficacia. Rimangono di responsabilità dell’operatore la definizione, documentazione ed 
esecuzione della validazione, la qualifica della rinnovata prestazione ed i controlli periodici di routine dei processi di trattamento 
nell’apparecchio di pulizia e disinfezione.

Pulizia e disinfezione a macchina
− Apparecchi di pulizia e disinfezione secondo le indicazioni del produttore dell’apparecchio (p.es.: Miele G7883; detergente e 

disinfettante: neodisher MediClean Dental/Dr. Weigert; Programma: SPECIAL 93°C – 10‘ con un tempo di tenuta di 10 min e 
successivo risciacquo di 3 min a 75°C con neodisher Z Dental)

Pulizia e disinfezione manuale
− Pulire gli strumenti per 3 min. con spazzolino di nylon morbido sotto acqua corrente.
− A completamento, la detersione manuale può avvenire tramite detersione ad ultrasuoni con un idoneo detergente e 

disinfettante (p.es. ID 212/Dürr Dental, 2%, per 2 min). Quindi sciacquare gli strumenti per lucidatura sotto acqua corrente.

− Per la disinfezione, immergere gli strumenti per lucidatura in un disinfettante classificato idoneo dal produttore per strumenti 
per lucidatura in gomma, silicone e plastica (p.es. ID 212/Dürr Dental, 2%, per 5 min). Rispettare i tempi di azione e la 
concentrazione come indicato dal produttore.  

− Infine sciacquare gli strumenti per lucidatura con acqua distillata ed asciugarli con panno in cellulosa nuovo, pulito e privo di 
pelucchi.

Infine avviene il controllo visivo dell’integrità, funzionalità e pulizia degli strumenti. In caso di residui di sporco macroscopicamente 
visibili sugli strumenti, questi devono essere sottoposti ad un ripetuto trattamento di pulizia e disinfezione.

Sterilizzazione 
− Sterlizzazione a vapore 

−    Trattamento in autoclave degli strumenti per lucidatura a 134°C/273°F tempo di tenuta 5 min (ciclo completo)
− Tempo di asciugatura 10 min
− Non sterilizzare con Chemiclave o disinfettanti ad aria calda!

Conservazione
− Conservazione degli strumenti per lucidatura in un box pulito ed asciutto per la conservazione di strumenti rotanti 
− Conservazione a 2 - 28°C

Avvertenze 

–       Le istruzioni d’uso sono depositate alla Homepage Ivoclar Vivadent AG (www.ivoclarvivadent.com). 

Conservare fuori dalla portata dei bambini!
Ad esclusivo uso odontoiatrico!
Il prodotto é stato realizzato per l´impiego nel campo dentale e deve essere utilizzato secondo le istruzioni d´uso. Il produttore non si assume alcuna 
responsabilitá per danni derivanti da diverso o inadeguato utilizzo. L´utente é tenuto a controllare personalmente l´idoneità del prodotto per gli impieghi 
da lui previsti, soprattutto se questi impieghi non sono riportati nelle istruzioni d´uso.

Español

Indicaciones
OptraPol es un sistema de pulidores para todo tipo de composites dentales comunes y amalgamas.

Contraindicaciones
Si el paciente es alérgico a cualquiera de los componentes antes mencionados, no deben utilizarse los pulidores.

Efectos secundarios
No se conocen hasta la fecha.

Composición
Los pulidores OptraPol se componen de un cuerpo gris claro y un núcleo de silicona roja sin efecto pulidor. El cuerpo pulidor 
gris claro se compone de goma de silicona a la que se han incorporado partículas de diamante. El nucleo rojo de silicona está 
compuesto de óxido de aluminio, óxido férrico y rojo Irgazin. El cuerpo y nucleo están montados sobre vástagos de acero 
inoxidable.

Indicaciones
− Velocidad recomendad: 5.000 – 8.000 rpm
− Velocidad máxima: 10.000 rpm
− Utilizar solo con abundante agua en spray (> 50 ml/min)
− Utilizar sin pasta de pulido
− Presión media (aprox. 2N) 
− Colocar los pulidores sobre la superficie a procesar sólo mientras estén rotando.
− Pulir con ligeros movimientos rotatorios para evitar la creación de huellas.
− No usar pulidores dañados.
− Usar guantes y mascarilla protectores.
− Proporcionar una eficiente evacuación de polvo durante el procedimiento de pulido.

Notas de seguridad
− Utilice solo turbinas piezas de mano/contra-ángulos, que estén técnica e impecablemente higiénicos y mantenimiento de 

limpieza regular.
− La pieza de mano y turbina debe funcionar sin problemas..
− Los instrumentos deben estar correctamente insertados y asegurados.
− Deben evitarse interferencias y palancas para reducir el riesgo de fractura del instrumento.
− No mantener los pulidores rotando en el mismo sentido durante mucho tiempo ya que puede provocar sobrecalentamiento.
− Los instrumentos de pulido tienden a vibrar si la velocidad rotatoria máxima admisible se supera. Esto puede conducir a la 

destrucción del instrumento de pulido, la deformación del vástago y/o fractura del instrumento.
− Una presión excesiva o una refrigeración insuficiente de agua puede provocar daños en la restauración y en el tejido 

adyacente, así como acelerar el desgaste de los pulidores. 
− Las puntas de acabados/pulidores están indicados para uso múltiple, siempre que se asegure una eficiente desinfección y 

esterilización. Sus funciones no se alteran con la desinfección y esterilización.

Desinfección, limpieza y esterilización
Notas generales:
Por favor, observar las regulaciones específicas de cada país y las guías referentes a los estándares de higiene así como de los 
dispositivos médicos de limpieza y desinfección en la clínica dental.

Deben usarse guantes de protección y gafas protectoras que cumplan con los requisitos de la norma 89/686/CEE para manejar los 
instrumentos usados y contaminados.

Los pulidores nuevos no están esterilizados y deben someterse a una completa preparación antes de usarse por 
primera vez.  A continuación, los pulidores deben limpiarse después de su uso. ¡Se recomienda explícitamente una 
esterilización con vapor adicional! 

Por lo general, es preferible una limpieza en un baño desinfectante (WD) a una limpieza manual.

Colocar los pulidores en un baño desinfectante durante un máximo de 1 h.

Para una desinfección y limpieza en máquina segura, debe usar un testeador de efectividad (según norma EN ISO 15883). 
El operador es responsable de asegurar que la validación, la renovada calificación de rendimiento y los exámenes de rutina 
periódicos de los procesos de limpieza y desinfección en el WD estén definidos, documentados y realizados correctamente

Limpieza en máquina y desinfección
− Limpiar y desinfectar los pulidores en un WD según las instrucciones del fabricante del equipo (por ej. WD: Miele G7883; 

agente de limpieza y desinfección: neodisher  MediClean Dental/Dr. Weigert; programa: ESPECIAL 93°C – 10 ‘con un tiempo de 
retención de 10 min y la posterior post-aclarado de 3 min a 75 ° C (167°F) con neodisher Z Dental)

Limpieza manual y desinfección
− Limpiar los pulidores inmediatamente después de su uso con un cepillo (cerdas sintéticas) bajo agua corriente
− Adicionalmente, puede completarse la limpieza manual con una limpieza de ultrasonidos usando un limpiador y un agente 

desinfectante (por ej. ID 212/Dürr Dental, 2%, durante 2 min). Posteriormente, enjuagar los pulidores bajo agua corriente.
− Para la desinfección, sumerja los pulidores en una solución desinfectante para pulidores de silicona y goma y resinas, que 

estén recomendados por el fabricante (por ej. ID 212/Dürr Dental, 2%, durante 5 min). Consultar el tiempo de reacción y 
concentración indicado por el fabricante. 

− Posteriormente, enjuagar los pulidores con agua destilada y secar con una toalla sin usar, limpia y libre de celulosa.

Después de limpiar y desinfectar, examinar visualmente para su limpieza y estado. Si se presenta una contaminación residual 
microscópica, repetir el proceso de limpieza y desinfección.

Esterilización 
− Esterilizador de vapor

−    Esterilice los pulidores en autoclave con un vacío previo fraccionado 134°C y a 3.1 bar durante al menos 5 min.
− Tiempo de secado: 10 min
− ¡No usar para la esterilización en quimioclave o vapor desinfectante!

Almacenamiento y caducidad
− Almacenar en una caja limpia y seca para instrumentos rotatorios.
− Almacenar a 2–28°C

Notas

–       Las Instrucciones de Uso están disponibles en la web de Ivoclar Vivadent AG (www.ivoclarvivadent.com). 

¡Mantener fuera del alcance de los niños!
Sólo para uso odontológico.
Este material ha sido desarrollado exclusivamente para uso dental. Su procesamiento debe llevarse a cabo estrictamente de acuerdo a las instrucciones de 
uso. No se aceptarán responsabilidades por los daños resultantes de la inobservancia de las instrucciones de uso o el área estipulada de aplicación. El usua-
rio está obligado bajo su propia responsabilidad a controlar la idoneidad del producto para cualquier propuesta no especificada en estas instrucciones.

Português

Indicação
OptraPol é um sistema de polimento de uma etapa para todos os compósitos odontológicos comuns e amálgama.

Contra-indicação
Se o paciente for alérgico a qualquer um dos componentes dos instrumentos de polimento, os polidores não devem ser usados.

Os efeitos colaterais
Nenhum conhecido até a presente data.

Composição
Os polidores são feitos de material de polimento cinza-claro com um núcleo vermelho sem função de polimento. O material de 
polimento cinza claro consiste de partículas de borracha e diamantes sintéticos. O material do núcleo vermelho contém borracha 
sintética, óxido de alumínio, óxido de ferro e Irgazin vermelho. As hastes são feitas de aço inoxidável.

Uso
– Velocidade recomendada: 5.000-8.000 rpm
– Máx. 10.000 rpm
– Utilizar apenas com spray de água abundante (> 50 ml / min).
– Utilizar sem pasta de polimento.
– Média pressão (aproximadamente 2N)
– Posicionar os polidores na superfície a ser processada apenas enquanto eles estiverem em funcionamento.
– Polir com movimentos ligeiramente rotatórios para evitar a criação de sulcos.
– Não utilize polidores danificados.
– Utilizar óculos de proteção e uma máscara facial.
– Fornecer evacuação eficiente para o pó durante o processo de polimento.

Indicações de segurança
– Utilize apenas peças de mão e contra ângulo técnica e higienicamente impecáveis, com limpeza e manutenção regular. 
– A peça de mão / contra ângulo devem funcionar sem problemas.
– O polidor deve ser travado na peça de mão.
– Encravamento / alavancagem durante a rotação devem ser evitados para reduzir o risco de fratura do instrumento.
– Não manter os polidores atuando no mesmo local por um período de tempo muito longo, pois isso pode levar a um 

superaquecimento local.
– Os polidores tendem a vibrar se a velocidade máxima admissível for excedida. Isto pode levar a danos do polidor,  

deformação do cabo e / ou fratura do instrumento.
– Pressão excessiva ou refrigeração com água insuficiente pode levar a danos da restauração e do tecido adjacente, bem como a 

um desgaste acelerado das pontas de polimento.
– Os instrumentos de acabamento / polidores são indicados para uso múltiplo, desde que a desinfecção e esterilização eficientes 

possam ser asseguradas. Sua função não é afetada pela desinfecção e esterilização corretas.

Desinfecção, limpeza e esterilização
Indicações gerais:
Favor observar também as normas e diretrizes específicas de cada país com relação as normas de higiene e limpeza / desinfecção 
de dispositivos médicos em consultórios dentários.

Luvas e óculos de proteção que cumpram os requisitos da Diretiva 89/686/CEE devem ser usados para manipular quaisquer 
instrumentos usados e contaminados.

Polidores novos não são estéreis e devem ser submetidos a um ciclo de preparação completo antes de serem 
utilizados pela primeira vez. Em seguida, os instrumentos de acabamento / polidores devem ser limpos e desinfetados 
imediatamente após cada utilização. Esterilização adicional no esterilizador a vapor é explicitamente recomendado!

Geralmente, a limpeza em uma máquina de lavar e desinfetar automática (WD) é preferível a limpeza manual!

Colocar os polidores no banho desinfetante durante um período máximo de 1 h.

Para uma limpeza e desinfecção confiáveis, deve ser utilizada uma máquina de limpeza (WD) com eficácia testada (de acordo com 
EN ISO 15883). O operador é responsável por garantir que a validação, renovação de qualificação de desempenho e exames de 
rotina regulares dos processos de limpeza e desinfecção da WD sejam definidos, documentados e realizados em conformidade.

Máquina de Limpeza e desinfecção
– Limpeza e desinfecção dos polidores em um WD de acordo com as instruções do fabricante do equipamento (por exemplo, 

WD: Miele G7883; agente de limpeza e desinfecção: “neodisher MediClean Dental” / Dr Weigert; programa: SPECIAL 93 ° C - 
– 10’  "com um tempo espera de 10 minutos e subsequente pós-enxaguamento de 3 min a 75 ° C com neodisher Z dental)

Limpeza e desinfecção manual
– Limpar os polidores imediatamente após o uso com uma escova (cerdas sintéticas) em água corrente.
– Além disso, a limpeza manual pode ser complementada com a limpeza realizada em um aparelho de ultra-som usando um 

agente de limpeza e desinfecção adequado (por exemplo, ID 212/Dürr Dental, 2%, por 2 min). Posteriormente, enxágue os 
polidores abundantemente com água corrente.

– Para a desinfecção, mergulhar os polidores em uma solução desinfetante para polidores de borracha e silicone e resinas, que 
seja considerada adequada pelo fabricante (por exemplo, ID 212/Dürr Dental, 2%, por 5 min). Observar o tempo de reação e 
concentração indicada pelo fabricante.

– Em seguida, enxágue os polidores com água destilada e seque com uma toalha de celulose limpa, não utilizada previamente e 
que não solte fiapos.

Após a limpeza e desinfecção, examinar visualmente os polidores para assegurar se estão intactos e limpos. Se houver 
contaminação residual macroscopicamente visível, repita o processo de limpeza e desinfecção.

Esterilização
– Esterilizador a vapor

−    Autoclave os polidores a 134 ° C com um tempo de espera de 5 minutos (ciclo completo).
– Tempo de secagem: 10 min
– Não utilize uma “chemiclave” ou desinfecção de ar quente para a esterilização!

Armazenamento e prazo de validade
– Guarde os polidores e escovas em uma caixa de armazenamento para instrumentos rotatórios limpa e seca.
– Armazenamento a 2-28 ° C 

Notas

–       As instruções de uso estão disponíveis no site da Ivoclar Vivadent AG (www.ivoclarvivadent.com).

Manter fora do alcance de crianças!
Para uso somente em odontologia.
Este material foi desenvolvido exclusivamente para uso em odontologia. O processamento deve ser realizado estritamente de acordo com as Instruções 
de Uso. O fabricante não pode ser responsabilizado por danos causados pela inobservância das Instruções de Uso ou por outra utilização fora da área 
estipulada de aplicação. O usuário é responsável por testar os produtos para a sua adequação e utilização para qualquer finalidade não explicitamente 
indicada nas Instruções. 

Svenska

Indikationer
OptraPol är ett en-stegs polersystem för alla vanliga dentala kompositer och amalgam. 

Kontraindikationer
Om patienten uppvisar allergi mot någon av komponenterna i polerinstrumenten, ska dessa inte användas. 

Sidoeffekter
Till dags dato inga kända.

Sammansättning
Polerinstrumenten är uppbyggda av ljusgrått polermaterial med en röd kärna utan polerfunktion. Det ljusgråa polermaterialet 
består av syntetiskt gummi och diamantpartiklar. Det röda kärnmaterialet består av syntetiskt gummi, aluminiumoxid, järnoxid och 
irgazinrött. Skaften är tillverkade i rostfritt stål. 

Användning
− Rekommenderat varvtal: 5000 - 8000 varv/min.
− Max. 10000 varv/min.
− Används alltid tillsammans med riklig vattenkylning (>50 ml/min.)
− Utan polerpasta
− Arbeta med medeltryckt (c:a 2N)
− Placera endast poleraren roterande på restaurationens yta   
− Polera med lätt roterande rörelse för att undvika att spår och gropar bildas
− Använd inte skadade polerare
− Bär skyddsglasögon och munskydd
− Se till att utsuget av dammpartiklar är effektivt under hela polerarbetet

Säkerhetsföreskrifter
− Använd endast tekniskt felfria handstycken och vinkelstycken som har servats regelbundet samt är hygiensikt väl rengjorda.
− Handstycket och vinkelstycket måste gå jämnt. 
− Polerinstrumentet ska sitta ordentligt fast i handstycket.
− För att minimera risken för instrumentfraktur ska handstycket under det roterande arbetet inte lutas eller bändas.
− Polera inte för länge på samma ställe, då detta kan leda till lokal överhettning.
− Polerinstrumenten tenderar att vibrera om maximalt rekommenderat varvtal överskrids. Detta kan leda till skador på 

polerinstrumenten, deformering av skaften och frakturer på instrumenten.
− För starkt tryck eller otillräcklig vattenkylning kan leda till skador på restaurationen och omgivande vävnad samt för snabbt 

slitage av polerinstrumenten.
− Polerarna är avsedda att återanvändas, under förutsättning att effektiv desinfektion och sterilisering säkerställs. Instrumentens 

funktion påverkas inte av desinfektion eller sterilisering, som utförs på rätt sätt.

Desinfektion, rengöring och sterilisering
Generellt:
Följ landspecifika regler och riktlinjer angående normer för hygien och rengöring/desinfektion av medicintekniska produkter på 
tandläkarpraktiker.

Skyddshandskar och skyddsglasögon som uppfyller kraven i direktiv 89/686/EEC ska alltid användas vid hanteringen av använda 
och kontaminerade instrument.

Nya polerinstrument är inte sterila och ska genomgå en fullständig förberedelsecykel innan de används första gången. 
Sedan ska finisherare/polerare rengöras och desinfekteras omedelbart efter varje användning. Ytterligare sterilisering 
med ångsterilisering rekommenderas uttryckligen!

Generellt föredras maskinell rengöring med diskdesinfektor framför manuell rengöring!

Låt polerinstrumenten ligga i desinfektionsbad i max. 1 h.

För att erhålla tillförlitlig maskinell rengöring och desinfektion, ska en diskdesinfektor (WD) med utprovad effektivitet (enligt EN 
ISO 15883) användas.
Användaren ansvarar för att diskdesinfektorns rengörings- och desinfektionsprocesser är definierade, dokumenterade och 
genomförs på rätt sätt. Användaren ansvarar även för att validera och säkerställa att diskdesinfektorn uppvisar kvalitetssäkrad 
prestanda.

Maskinrengöring och desinfektion
− Polerarna rengörs och desinfekteras i en diskdesinfektor (WD) enligt tillverkarens instruktioner (t.ex. WD: Miele G7883; 

rengörings- och desinfektionsmedel: neodisher MediClean Dental/Dr. Weigert; program: SPECIAL 93°C – 10‘ med en hålltid på 
10 min och därefter eftersköljning i 3 min i 75°C med neodisher Z Dental). 

Manuell rengöring och desinfektion
− Rengör polerinstrumenten omedelbart efter användningen med en borste (syntetiska borst) under rinnande vatten i 3 minuter.
− Manuell rengöring kan kompletteras med ultraljudsrengöring med lämpligt rengörings- och desinfektionsmedel (t.ex. ID 212/

Dürr Dental, 2 % i 2 minuter). Skölj sedan noggrant av polerarna under rinnande vatten.
− För desinfektion läggs polerarna i desinfektionslösning som tillverkaren anser lämplig för gummi- och silikonpolerare 

och resinmaterial (t.ex. ID 212/Dürr Dental, 2 % i 5 minuter). Kontrollera att reaktionstiden och koncentrationen följer 
rekommendationerna från tillverkaren. 

− Slutligen sköljs polerarna i destillerat vatten och torkas med en oanvänd, ren och luddfri cellulosa-handduk. 
Efter rengöring och desinfektion kontrolleras polerinstrumenten visuellt. Kontrollera och undersök att de är intakta och rena. Om 
makroskopisk synlig kontaminering kvarstår, ska rengörings- och desinfektionsprocessen upprepas.

Sterilisering
− Ångsterilisering

−    Autoklavera polerinstrumenten i 134°C/273°F med en hålltid på 5 min (fullständig cykel).
− Torktid: 10 min.
− Ingen sterilisering i kemiklav eller varmluftsdesinfektion!

Förvaring och lagring
− Förvaras i en ren och torr förvaringslåda för roterande instrument.
− Förvaras i 2 - 28°C

Hänvisning

–       Bruksanvisningen finns tillgänglig på Ivoclar Vivadent AG:s hemsida (www.ivoclarvivadent.com). 

Förvaras utom räckhåll för barn!
Endast för tandläkarbruk! 
Produkten har utvecklats för dentalt bruk och ska användas enligt instruktionerna i bruksanvisningen. Tillverkaren påtager sig inget ansvar för skador som 
uppkommer genom oaktsam hantering eller underlåtenhet att följa givna instruktioner. Brukaren är ensam ansvarig för kontrollen av produktens använd-
barhet för annat ändamål än vad som finns direkt angivet i instruktionerna. 

Dansk

Indikationer
OptraPol er et et-trins diamantpolersystem til alle almindelige dentale kompositter og amalgam.

Kontraindikationer
Hvis en patient vides at være allergisk over for en eller flere af komponenterne i poleringsinstrumenterne, må polererne  
ikke anvendes.

Bivirkninger
Ingen kendte til dato.

Sammensætninger
Polererne er fremstillet af lysegråt polermateriale med en rød kerne uden polerende funktion. Det lysegrå polermateriale består af 
syntetisk gummi og diamantpartikler. Det røde kernemateriale indeholder syntetisk gummi, aluminiumoxid, jernoxid og irgazinrød. 
Mandrels er fremstillet af rustfrit stål.

Anvendelse
− Anbefalet hastighed: 5.000–8.000 omdr/min
− Maks. 10.000 omdr/min
− Må kun anvendes med rigelig vandspray (>50 ml/min).
− Anvendes uden poleringspasta.
− Middelstort tryk (ca. 2N)
− Polererne skal rotere, når de holdes mod den overflade, der skal bearbejdes.
− Poler med let roterende bevægelser for at undgå furedannelse.
− Beskadigede polerere må ikke anvendes.
− Anvend sikkerhedsbriller og en ansigtsmaske.
− Sørg for effektiv støvfjernelse under poleringsproceduren.

Sikkerhedsanvisninger
− Anvend kun teknisk og hygiejnisk fejlfrie, regelmæssigt serviceeftersete og rengjorte håndstykker og vinkelstykker.
− Håndstykkets/vinkelstykkets drev skal køre gnidningsløst.
− Polereren skal være forsvarligt fastgjort i håndstykket.
− Undgå, at instrumentet kiler sig fast/anvendes som løftestang for at mindske risikoen for instrumentfraktur.
− Lad ikke polererne rotere på samme sted i for lang tid, da det kan medføre lokal overophedning.
− Polererne er tilbøjelige til at vibrere, hvis den højeste tilladte hastighed overskrides. Det kan medføre beskadigelse af 

polereren, deformation af mandrellen og/eller brud på instrumentet.
− For stort tryk eller utilstrækkelig vandkøling kan medføre beskadigelse af restaureringen og det tilstødende væv samt  

hurtigere nedslidning af polerhovederne.
− Polererne kan anvendes flere gange, forudsat at effektiv desinfektion og sterilisering kan sikres. Deres funktion påvirkes  

ikke af korrekt desinfektion og sterilisering.

Desinfektion, rengøring og sterilisering
Generelle bemærkninger:
Følg også de lokale nationale bestemmelser og retningslinjer vedrørende hygiejnestandarder og rengøring/desinfektion af 
medicinske enheder på tandlægeklinikker.

Der skal bæres beskyttelseshandsker og beskyttelsesbriller i henhold til kravene i direktiv 89/686/EØF under håndtering af brugte 
og kontaminerede instrumenter.

Nye polerere er usterile og skal igennem en fuldstændig hygiejne cyklus, før de anvendes for første gang. 
Efterfølgende skal finisheringsinstrumenterne/polererne rengøres og desinficeres straks efter hver anvendelse. 
Endvidere anbefales sterilisering i et dampsteriliseringsapparat udtrykkeligt!

Generelt er rengøring i en vaske-/desinfektionsmaskine (WD) at foretrække frem for manuel rengøring!

Anbring polererne i desinfektionsbadet i højst 1 time.

For at sikre pålidelig maskinrengøring og -desinfektion må der kun anvendes en WD med dokumenteret virkning (i henhold til  
EN ISO 15883).
Operatøren er ansvarlig for at sikre, at validering, fornyet kvalificering af ydeevne og regelmæssige rutineundersøgelser af 
rengørings- og desinfektionsprocedurerne i vaske-desinfektionsmaskinen defineres, dokumenteres og udføres i overensstemmelse 
dermed.

Maskinrengøring og -desinfektion
− Rengøring og desinfektion af polererne i en WD i henhold til anvisningerne fra producenten af udstyret (f.eks. WD: Miele 

G7883; rengørings- og desinfektionsmiddel: neodisher MediClean Dental/Dr. Weigert; program: SPECIAL 93 °C – 10’ med en 
opholdstid på 10 min og efterfølgende slutskylning i 3 min ved 75 °C med neodisher Z Dental)

Manuel rengøring og desinfektion
− Rengør polererne straks efter brug med en børste (syntetiske børstehår) under rindende vand.
− Den manuelle rengøring kan yderligere komplementeres med en ultralydsbaseret rensning ved brug af et egnet rengørings- 

og desinfektionsmiddel (f.eks. ID 212/Dürr Dental, 2 %, i 2 min). Skyl derefter polererne grundigt under rindende vand.
− Til desinfektion nedsænkes polererne i en desinfektionsopløsning til gummi- og silikonepolerere og resiner, som er egnet 

ifølge producenten (f.eks. ID 212/Dürr Dental, 2 %, i 5 min). Overhold den reaktionstid og koncentration, som producenten 
angiver.

− Skyl derefter polererne med destilleret vand, og tør dem med en ren, fnugfri celluloseklud.

Efter rengøring og desinfektion undersøges polererne visuelt for intakthed og renhed. Hvis makroskopisk synlig restkontaminering 
er til stede, gentages rengørings- og desinfektionsprocessen.

Sterilisering
− Dampsteriliseringsapparat

−    Autoklaver polererne ved 134 °C med en opholdstid på 5 min (fuld cyklus).
− Tørretid: 10 min
− Anvend ikke kemisk autoklavering eller varmluftsdesinfektion til sterilisering!

Opbevaring og holdbarhed
− Polererne opbevares i en ren og tør opbevaringsæske til roterende instrumenter.
− Opbevares ved 2–28 °C

Bemærkninger

–       Brugsanvisningen er tilgængelig på Ivoclar Vivadent AG's website (www.ivoclarvivadent.com).

Opbevares utilgængeligt for børn!
Kun til dentalt brug.
Produktet er fremstillet til anvendelse inden for dentalområdet. Bearbejdning skal udføres i nøje overensstemmelse med brugsanvisningen. Producenten 
påtager sig intet ansvar for skader, der er opstået som følge af manglende overholdelse af brugsanvisningen eller udover det anbefalede anvendelsesom-
råde. Brugeren er forpligtet til at teste produkterne for deres egnethed og anvendelse til formål, der ikke er udtrykkeligt anført i brugsanvisningen.

Suomi

Indikaatio
OptraPol on yksivaiheinen kiillotusjärjestelmä kaikille yleisille hammasyhdistelmämuoveille ja amalgaameille.

Kontraindikaatio
Jos potilaan tiedetään olevan allerginen jollekin kiillotusinstrumenttien ainesosista, instrumentteja ei saa käyttää.

Haittavaikutukset
Ei tähän mennessä tunnettuja.

Koostumus
Kiillotusinstrumentit on valmistettu vaaleanharmaasta kiillotusmateriaalista, jossa on punainen, kiillottamaton ydin. Vaaleanharmaa 
kiillotusmateriaali on valmistettu synteettisestä kumista ja timanttihiukkasista. Punainen ydinmateriaali sisältää synteettistä kumia, 
alumiinioksidia, rautaoksidia ja Irgazin-punaista. Varret on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.



Käyttö
− Suositeltu nopeus: 5 000–8 000 r/min
− Enint. 10 000 r/min
− Käytettävä vain runsaan vesisuihkun kanssa (>50 ml/min).
− Käytettävä ilman kiillotustahnaa.
− Keskipaine (noin 2 N)
− Aseta kiillotusinstrumentit käsiteltävälle pinnalle vain, kun ne pyörivät.
− Kiillota hieman pyörivin liikkein, jotta ei synny uria.
− Älä käytä vahingoittuneita kiillotusinstrumentteja.
− Käytä suojalaseja ja kasvomaskia.
− Käytä tehokasta pölynpoistoa kiillotuksen aikana.

Turvaohjeita
− Käytä vain teknisesti ja hygieenisesti moitteettomia, säännöllisesti huollettuja ja puhdistettuja käsikappaleita ja 

kulmakappaleita.
− Käsikappaleen/kulmakappaleen on toimittava tasaisesti.
− Kiillotusinstrumentin on oltava tiukasti lukittuna käsikappaleeseen.
− Juuttumista/vipuamista on vältettävä pyörimisen aikana instrumentin murtumisvaaran pienentämiseksi.
− Älä anna kiillotusinstrumenttien pyöriä samassa kohtaa liian pitkään, koska se voi aiheuttaa paikallista ylikuumenemista.
− Kiillotusinstrumentit värisevät, jos suurin sallittu nopeus ylittyy. Tämä voi johtaa kiillotusinstrumentin vaurioitumiseen,  

varren vääntymiseen ja/tai instrumentin murtumiseen.
− Liiallinen paine tai riittämätön vesijäähdytys voi johtaa restauraation ja viereisen kudoksen vaurioihin sekä kiillotuspäiden 

ennenaikaiseen kulumiseen.
− Kiillotusinstrumentit on tarkoitettu kestokäyttöisiksi edellyttäen, että ne desinfioidaan ja steriloidaan tehokkaasti.  

Oikeanlainen desinfiointi ja sterilointi eivät vaikuta niiden toimintaan.

Desinfiointi, puhdistus ja sterilointi
Yleisiä huomautuksia:
Noudata myös maakohtaisia määräyksiä ja ohjeita hygieniastandardeista ja hammaslääkärivastaanottojen lääketieteellisten 
laitteiden puhdistamisesta/desinfioinnista.

Direktiivin 89/686/ETY mukaisia suojakäsineitä ja -laseja on käytettävä käsiteltäessä käytettyjä ja kontaminoituneita instrumentteja.

Uudet kiillotusinstrumentit ovat epästeriilejä ja ne on steriloitava ohjeen mukaisesti, ennen kuin niitä käytetään 
ensimmäisen kerran. Sen jälkeen viimeistely-/kiillotusinstrumentit on puhdistettava ja desinfioitava heti jokaisen 
käyttökerran jälkeen. Lisästerilointi höyrysterilointilaitteessa on erittäin suositeltavaa!

Yleisesti ottaen automaattinen puhdistus pesu-desinfiointilaitteessa on suositeltavampaa kuin manuaalinen 
puhdistus.

Aseta kiillotusinstrumentit desinfiointihauteeseen enintään yhden tunnin ajaksi.

Luotettavaan automaattiseen puhdistukseen ja desinfiointiin on käytettävä pesu-desinfiointilaitetta, jonka tehokkuus on testattu 
(EN ISO 15883 -standardin mukaan).
On käyttäjän vastuulla varmistaa, että pesu-/desinfiointilaitteen validointi, toiminnan uudelleenkvalifiointi ja pesu-/
desinfiointilaitteiden puhdistustoimenpiteiden säännölliset rutiinitarkastukset on määritetty ja dokumentoitu ja että ne suoritetaan 
asianmukaisesti.

Konepuhdistus ja -desinfiointi
− Kiillotusinstrumenttien puhdistus ja desinfiointi pesu-desinfiointilaitteessa laitteiston valmistajan ohjeiden mukaan (esim. 

pesu-desinfiointilaite: Miele G7883; puhdistus- ja desinfiointiaine: Neodisher MediClean Dental/Dr. Weigert; ohjelma: SPECIAL 
93 °C – 10, jonka vaikutusaika on 10 min ja sen jälkeinen jälkihuuhtelu 3 min 75 °C:ssa Neodisher Z Dental -aineella)

Manuaalinen puhdistus ja desinfiointi
− Puhdista kiillotusinstrumentit välittömästi käytön jälkeen harjalla (synteettiset harjakset) juoksevan veden alla.
− Lisäksi manuaalista puhdistusta voidaan täydentää ultraäänitoimisella puhdistuksella, jossa käytetään sopivaa puhdistus- ja 

desinfiointiainetta (esim. ID 212/Dürr Dental, 2 %, 2 minuutin ajan). Huuhtele kiillotusinstrumentit sen jälkeen perusteellisesti 
juoksevalla vedellä.

− Desinfiointia varten kiillotusinstrumentit on upotettava kumi- ja silikonikiillotusinstrumenteille sekä hartseille sopivaan 
desinfiointiaineeseen, jonka valmistaja on määrittänyt sopivaksi (esim. ID 212/Dürr Dental, 2 %, 5 minuutin ajan). Noudata 
valmistajan ilmoittamaa reaktioaikaa ja pitoisuutta.

− Huuhtele kiillotusinstrumentit sen jälkeen tislatulla vedellä ja kuivaa ne käyttämättömällä, puhtaalla, nukkaamattomalla 
selluloosapyyhkeellä.

Varmista kiillotusinstrumenttien puhtaus ja eheys puhdistuksen ja desinfioinnin jälkeen. Jos kiillotusinstrumenteissa näkyy 
kontaminaatiojäämiä, toista puhdistus- ja desinfiointiprosessi.

Sterilointi
− Höyrysterilaattori

−    Käsittele kiillotusinstrumentteja autoklaavissa 134 °C:ssa 5 minuutin vaikutusaika (täysi sykli).
− Kuivumisaika: 10 min
− Älä käytä sterilointiin kemiallista autoklaavia tai kuumailmadesinfiointilaitetta!

Säilytys ja käyttöikä
− Säilytä kiillotusinstrumentteja puhtaassa ja kuivassa pyöriville instrumenteille tarkoitetussa säilytyslaatikossa.
− Säilytyslämpötila 2–28 °C

Huomautuksia

–       Nämä käyttöohjeet ovat myös saatavilla Ivoclar Vivadent AG:n verkkosivustossa (www.ivoclarvivadent.com).

Säilytä lasten ulottumattomissa!
Vain hammaslääketieteelliseen käyttöön.
Tämä materiaali on tarkoitettu ainoastaan hammaslääketieteelliseen käyttöön. Materiaalia tulee käsitellä tarkasti käyttöohjeita noudattamalla. Valmistaja 
ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat siitä, että käyttöohjeita tai ohjeidenmukaista soveltamisalaa ei noudateta. Tuotteiden soveltuvuuden testaaminen tai 
käyttäminen muuhun kuin ohjeissa mainittuun tarkoitukseen on käyttäjän vastuulla.

Norsk

Indikasjon
OptraPol er et poleringssystem i ett trinn til alle vanlige dentalkompositter og amalgam.

Kontraindikasjon
Polererne må ikke brukes hvis pasienten har kjente allergier mot noen av komponentene.

Bivirkninger
Ingen kjente per i dag.

Sammensetning
Polererne er laget av lysegrått poleringsmateriale med en rød kjerne uten poleringsfunksjon. Det lysegrå poleringsmaterialet 
består av syntetisk gummi og diamantpartikler. Den røde kjernen består av syntetisk gummi, aluminiumoksid, jernoksid og irgazin-
rød. Håndtakene er laget av rustfritt stål.

Bruk
− Anbefalt hastighet: 5000–8000 o/min
− Maks. 10 000 o/min
− Med rikelige mengder vannspray (> 50 ml/min).
− Uten poleringspasta.
− Middels trykk (omkring 2N)
− Polereren må alltid rotere når den settes mot overflaten som skal bearbeides.
− Poler med lett roterende bevegelser for å unngå å lage spor.
− Ikke bruk skadd poleringsutstyr.
− Bruk vernebriller og munnbind.
− Sørg for effektivt avsug under poleringsprosedyren.

Sikkerhetsanvisninger
− Bruk bare håndstykker og vinkelstykker som er i utmerket teknisk og hygienisk stand og som rengjøres og  

vedlikeholdes regelmessig.
− Pass på at håndstykket/vinkelstykket roterer helt jevnt.
− Polereren må være sikkert låst i håndstykket.
− Unngå at instrumentet kommer på kant eller brukes som vektstang under rotering for å redusere risikoen for  

at instrumentet brekker.
− Ikke la polereren rotere på samme sted for lenge da det kan føre til lokal overoppheting.
− Polererne og børstene har en tendens til å vibrere hvis maksimal hastighet overskrides. Dette kan føre til skade på 

poleringsutstyret, deformering av håndtaket og/eller at instrumentet brekker.
− Overdrevent trykk eller utilstrekkelig vannkjøling kan føre til skade på restaureringen og det omkringliggende  

vevet samt fremskyndet slitasje på poleringshodene.
− Polererne er indisert for gjenbruk forutsatt at effektiv desinfeksjon og sterilisering kan sikres. Funksjonen påvirkes  

ikke av korrekt desinfeksjon og sterilisering.

Desinfeksjon, rengjøring og sterilisering
Generelle merknader:
Overhold også de nasjonale bestemmelsene og retningslinjene for hygienestandard og rengjøring/desinfeksjon av medisinsk 
utstyr i tannlegepraksiser.

Bruk vernehansker og vernebriller i samsvar med kravene i direktiv 89/686/EØF ved håndtering av brukte og kontaminerte 
instrumenter.

Nye polerere er usterile og må gjennomgå en fullstendig klargjøringssyklus før de brukes for første gang. Deretter 
må de rengjøres og desinfiseres umiddelbart etter hver bruk. Ytterligere sterilisering i dampsterilisator er uttrykkelig 
anbefalt!

Rengjøring i en vaske-desinfeksjonsmaskin er vanligvis å foretrekke fremfor manuell rengjøring.

Plasser polererne i desinfeksjonsbadet i maksimalt 1 time.

For å få en pålitelig maskinell rengjøring og desinfeksjon må det brukes en vaske-desinfeksjonsmaskin med godkjent virkning  
(i henhold til EN ISO 15883).
Operatøren er ansvarlig for å sikre at valideringen, gjentatt ytelseskvalifisering og regelmessige rutinekontroller av 
rengjøringsprosedyrer i vaske-desinfeksjonsmaskinen er definert, dokumentert og utføres på riktig måte.

Maskinell rengjøring og desinfeksjon
− Rengjøring og desinfeksjon av polererne i en vaske-desinfeksjonsmaskin i henhold til instruksjonene fra utstyrsprodusenten 

(f.eks. vaske-desinfeksjonsmaskin: Miele G7883; rengjørings- og desinfiseringsmiddel: neodisher MediClean Dental/Dr. Weigert; 
program: SPECIAL 93°C–10' med en holdetid på 10 min og etterfølgende etterskylling på 3 min ved 75 °C med neodisher Z 
Dental)

Manuell rengjøring og desinfeksjon
− Rengjør polererne umiddelbart etter bruk med en børste (syntetisk bust) under rennende vann.
− Manuell rengjøring kan i tillegg utføres med ultralydstøttet rengjøring ved bruk av et egnet rengjørings- og 

desinfiseringsmiddel (f.eks. ID 212/Dürr Dental, 2 %, i 2 min). Skyll deretter polererne grundig under rennende vann.
− For desinfeksjon legges polererne i en desinfeksjonsløsning for gummi- og silikonpolerere og kunststoff som anses som 

egnet av produsenten (f.eks. ID 212/Dürr Dental, 2 %, i 5 min). Overhold virketiden og konsentrasjonen som er fastsatt av 
produsenten.

− Skyll deretter polererne med destillert vann, og tørk med ubrukt, rent, lofritt cellestoff.

Etter rengjøring og desinfeksjon skal polererne undersøkes visuelt for å sikre at de er intakte og rene. Hvis det fortsatt finnes 
makroskopisk synlig kontaminering, må rengjørings- og desinfeksjonsprosessen gjentas.

Sterilisering
− Dampsterilisator

−    Autoklaver polererne ved 134 °C med en holdetid på 5 min (full syklus).
− Tørketid: 10 min
− Ikke bruk en kjemiklav eller varmluftsdesinfeksjonsapparat til sterilisering!

Oppbevaring og holdbarhet
− Oppbevar polererne i en ren og tørr oppbevaringsboks for rotasjonsinstrumenter.
− Oppbevares ved 2–28 °C

Merknader

–      Bruksanvisningen er tilgjengelig på nettstedet til Ivoclar Vivadent AG (www.ivoclarvivadent.com).

Oppbevares utilgjengelig for barn!
Bare til odontologisk bruk.
Materialet er utviklet til bruk på det odontologiske området og må brukes i samsvar med bruksanvisningen. Produsenten påtar seg ikke noe ansvar for 
skader som oppstår på grunn av annen bruk eller ufagmessig bearbeiding. I tillegg er brukeren forpliktet til på forhånd og på eget ansvar å undersøke om 
produktene egner seg og kan brukes til de tiltenkte formål, særlig dersom disse formålene ikke er oppført i bruksanvisningen.

Nederlands

Indicatie
Optrapol is een éénstaps-polijstsysteem voor alle gebruikelijke tandheelkundige composietmaterialen en amalgaam.

Contra-indicatie
Gebruik de polijstinstrumenten niet, als bekend is dat een patiënt allergisch is voor één van de bestanddelen ervan.

Bijwerkingen
Tot op heden zijn geen bijwerkingen bekend.

Samenstelling
De polijstinstrumenten zijn gemaakt van een lichtgrijs polijstmateriaal en hebben een rode kern zonder polijstfunctie. 
Het lichtgrijze polijstmateriaal bestaat uit synthetisch rubber en diamantdeeltjes. De rode kern bevat synthetisch rubber, 
aluminiumoxide, ijzeroxide en irgazinerood. De handvaten zijn gemaakt van roestvrij staal.

Gebruikersinstructies
− Aanbevolen snelheid: 5.000–8.000 omwentelingen per minuut
− Max. 10.000 omwentelingen per minuut
− Gebruik de instrumenten alleen in combinatie met ruime hoeveelheden waterspray (> 50 ml/min).
− Gebruik geen polijstpasta.
− Gemiddelde druk (ongeveer 2 N)
− Zet de polijstinstrumenten alleen al draaiende op het oppervlak dat moet worden bewerkt.
− Polijst met kleine, roterende bewegingen om te zorgen dat er geen sleuven ontstaan.
− Gebruik geen beschadigde polijstinstrumenten.
− Draag een veiligheidsbril en een gezichtsmasker.
− Zorg er tijdens het polijsten voor dat het stof efficiënt wordt afgevoerd.

Veiligheidsvoorschriften
− Gebruik alleen technisch en hygiënisch onberispelijke, goed onderhouden en gereinigde hand- en hoekstukken.
− De aandrijving van het handstuk/hoekstuk moet soepel draaien.
− Zorg dat het polijstinstrument goed vast zit in het handstuk.
− Voorkom blokkeren en hefboomwerking van het draaiende instrument, aangezien het instrument daardoor kan breken.

− Laat de polijstinstrumenten niet te lang op één plaats draaien, om plaatselijke oververhitting te voorkomen.
− De polijstinstrumenten hebben de neiging te gaan trillen als de maximaal toegestane snelheid wordt overschreden. Te hoge 

snelheden kunnen schade toebrengen aan het polijstinstrument, kunnen leiden tot vervorming van het handvat en/of kunnen 
instrumentbreuk veroorzaken.

− Te hoge druk of onvoldoende waterkoeling kunnen schade toebrengen aan de restauratie en omringende weefsels, en 
kunnen leiden tot snellere slijtage van de polijstkoppen.

− De polijstinstrumenten zijn bedoeld om meerdere keren te gebruiken, mits ze goed worden gedesinfecteerd en gesteriliseerd. 
Correcte desinfectie en sterilisatie hebben geen invloed op de werking van de instrumenten.

Desinfectie, reiniging en sterilisatie
Algemene opmerkingen:
Raadpleeg ook de in uw land geldende regelingen en richtlijnen ten aanzien van hygiënestandaard en reiniging/desinfectie van 
medische hulpmiddelen in tandartspraktijken.

Draag bij het hanteren van gebruikte en gecontamineerde instrumenten handschoenen en een veiligheidsbril die voldoen aan de 
eisen van Richtlijn 89/686/EEG.

Nieuwe polijstinstrumenten zijn niet steriel en moeten eerst volledig worden geprepareerd voordat ze voor de eerste 
keer worden gebruikt. Reinig en desinfecteer de fineer- en polijstinstrumenten vervolgens iedere keer na gebruik. 
Extra sterilisatie in een stoomsterilisator wordt expliciet aangeraden!

Reiniging in een automatisch was- en desinfectieapparaat (WD-apparaat) heeft over het algemeen de voorkeur boven 
handmatige reiniging!

Desinfecteer de polijstinstrumenten gedurende maximaal 1 uur.

Gebruik uitsluitend een WD-apparaat (conform DIN EN ISO 15883) waarvan de effectiviteit is aangetoond; alleen dan is een 
betrouwbare machinale reiniging en desinfectie mogelijk.
De bediener is er verantwoordelijk voor dat de validering, herkwalificatie van de prestaties en periodieke routinecontroles van de 
reinigingsprocessen in het WD-apparaat correct worden gedefinieerd, gedocumenteerd en uitgevoerd.

Machinale reiniging en desinfectie
− Reinig en desinfecteer de polijstinstrumenten in een WD-apparaat volgens de instructies van de fabrikant van de apparatuur 

(bijv. WD: Miele G7883; reinigings- en desinfectiemiddel: neodisher MediClean Dental/Dr. Weigert; programma: SPECIAL 93°C – 
10' gedurende 10 minuten en een naspoelcyclus van 3 minuten op 75°C met neodisher Z Dental)

Handmatige reiniging en desinfectie
− Reinig de polijstinstrumenten direct na gebruik met een borstel (met synthetische borstelharen), onder stromend water.
− Daarnaast kan de handmatige reiniging worden ondersteund met behulp van ultrasone reiniging en een geschikt reinigings- 

en desinfectiemiddel (bijv. ID 212/Dürr Dental, 2%, gedurende 2 minuten). Spoel de polijstinstrumenten vervolgens zorgvuldig 
af onder stromend water.

− Dompel de polijstinstrumenten onder in een desinfectieoplossing voor polijstinstrumenten van rubber, silicone en 
kunststoffen dat de fabrikant voor die materialen geschikt acht (bijv. ID 212/Dürr Dental, 2%, gedurende 5 min.). Hanteer de 
inwerktijd en concentratie die door de fabrikant zijn aangegeven.

− Spoel de polijstinstrumenten vervolgens af met gedestilleerd water en droog ze met een ongebruikt, schoon, niet-pluizend 
cellulosedoekje.

Controleer na de reiniging en desinfectie of de polijstinstrumenten schoon en nog intact zijn. Herhaal het reinigings- en 
desinfectieprocedé als er met het blote oog nog contaminatie te zien is.

Sterilisatie
− Stoomsterilisator

−    Steriliseer de polijstinstrumenten op een temperatuur van 134°C gedurende 5 minuten (volledige cyclus).
− Drogen: 10 minuten.
− Gebruik voor het steriliseren geen chemiclaaf of heteluchtsterilisator!

Houdbaarheid en bewaren
− Bewaar de polijstinstrumenten in een schone en droge bewaardoos voor roterende instrumenten.
− Bewaren op een temperatuur van 2–28°C

Opmerkingen

–       Deze gebruiksaanwijzing is ook verkrijgbaar via de website van Ivoclar Vivadent AG (www.ivoclarvivadent.com).

Buiten bereik van kinderen bewaren!
Alleen voor tandheelkundig gebruik.
Dit materiaal is ontwikkeld voor tandheelkundig gebruik en moet strikt volgens de gebruiksaanwijzing worden toegepast. De fabrikant kan niet aanspra-
kelijk worden gesteld voor schade die optreedt door verkeerd gebruik of door toepassing voor andere doeleinden. De gebruiker dient vóór gebruik na te 
gaan of het product geschikt is voor de beoogde toepassing, vooral als deze toepassing niet in de gebruiksaanwijzing vermeld staat.

Ελληνικά

Ένδειξη
Το OptraPol είναι ένα σύστημα στίλβωσης σε ένα βήμα για όλες τις κοινές οδοντιατρικές αποκαταστάσεις από σύνθετες ρητίνες 
και αμάλγαμα.

Αντένδειξη
Σε περίπτωση γνωστής αλλεργίας του ασθενούς σε οποιοδήποτε από τα συστατικά των οργάνων στίλβωσης, τα στιλβωτικά δεν 
πρέπει να χρησιμοποιούνται.

Παρενέργειες
Καμία γνωστή μέχρι σήμερα

Σύνθεση
Οι στιλβωτές αποτελούνται από ένα στιλβωτικό υλικό ανοικτού γκρι χρώματος και έναν κόκκινο πυρήνα χωρίς στιλβωτική δράση. 
Το στιλβωτικό υλικό ανοικτού γκρι χρώματος αποτελείται από συνθετικό καουτσούκ και σωματίδια διαμαντιού. Το υλικό του 
κόκκινου πυρήνα περιέχει συνθετικό καουτσούκ, οξείδιο του αργιλίου, οξείδιο του σιδήρου και κόκκινο Irgazin. Οι λαβές είναι 
κατασκευασμένες από ανοξείδωτο ατσάλι.

Χρήση
− Συνιστώμενη ταχύτητα: 5.000 - 8.000 rpm
− Μέγ. 10.000 rpm
− Χρήση μόνο με άφθονο καταιονισμό νερού (>50 ml/min).
− Χρήση χωρίς πάστα στίλβωσης.
− Μέτρια πίεση (περίπου 2N)
− Τοποθετείτε τα στιλβωτικά στην επιφάνεια προς επεξεργασία μόνο όσο περιστρέφονται.
− Η στίλβωση πρέπει να διενεργείται με ελαφρώς περιστροφική κίνηση, για να αποφευχθεί η δημιουργία αυλακώσεων.
− Μη χρησιμοποιείτε κατεστραμμένα στιλβωτικά.
− Φοράτε προστατευτικά γυαλιά και μάσκα.
− Εξασφαλίστε αποτελεσματική απομάκρυνση της σκόνης καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας στίλβωσης.

Επισημάνσεις ασφαλείας
− Χρησιμοποιείτε μόνο ευθείες και γωνιακές χειρολαβές, οι οποίες βρίσκονται σε άρτια τεχνική και υγιεινή κατάσταση, και 

υποβάλλονται σε τακτική συντήρηση και καθαρισμό.
− Οι οδηγοί της χειρολαβής πρέπει να λειτουργούν ομαλά.
− Ο στιλβωτής πρέπει να κλειδώνει με ασφάλεια στη χειρολαβή.
− Η εμπλοκή/μόχλευση πρέπει να αποφεύγεται κατά την περιστροφή για να μειώνεται ο κίνδυνος θραύσης του οργάνου.
− Μην αφήνετε τους στιλβωτές να περιστρέφονται στο ίδιο σημείο για μεγάλο χρονικό διάστημα, επειδή υπάρχει κίνδυνος 

τοπικής υπερθέρμανσης.
− Οι στιλβωτές τείνουν να δονούνται σε περίπτωση υπέρβασης της επιτρεπόμενης ταχύτητας. Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη 

του στιλβωτή, παραμόρφωση της λαβής ή/και θραύση του οργάνου.
− Η υπερβολική πίεση ή η ανεπαρκής ψύξη με νερό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην αποκατάσταση και τους παρακείμενους 

ιστούς, καθώς και πρόωρη φθορά των κεφαλών στίλβωσης.
− Οι στιλβωτές ενδείκνυνται για πολλαπλές χρήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι μπορεί να διασφαλιστεί η αποτελεσματική 

απολύμανση και αποστείρωσή τους. Η λειτουργία τους δεν επηρεάζεται από την ορθή απολύμανση και αποστείρωση.

Απολύμανση, καθαρισμός και αποστείρωση
Γενικές υποδείξεις:
Παρακαλούμε τηρείτε επίσης τους ειδικούς για την κάθε χώρα κανονισμούς και κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τα πρότυπα 
υγιεινής και τον καθαρισμό/απολύμανση των ιατρικών συσκευών στα οδοντιατρεία.

Κατά τον χειρισμό χρησιμοποιημένων και μολυσμένων εργαλείων, είναι απαραίτητη η χρήση προστατευτικών γαντιών και γυαλιών 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 89/686/ΕΟΚ.

Οι καινούριοι στιλβωτές δεν είναι αποστειρωμένοι και πρέπει να υποβάλλονται σε πλήρη κύκλο προετοιμασίας προτού 
χρησιμοποιηθούν για πρώτη φορά. Στη συνέχεια, τα όργανα φινιρίσματος/στίλβωσης πρέπει να καθαρίζονται και να 
απολυμαίνονται αμέσως μετά από κάθε χρήση. Επιπλέον, συνιστάται ρητά η αποστείρωση στον αποστειρωτή ατμού!

Γενικά, ο καθαρισμός σε μονάδα πλυντηρίου-απολυμαντή (WD) είναι προτιμότερος από τον καθαρισμό με το χέρι!

Τοποθετήστε τους στιλβωτές σε λουτρό απολύμανσης για 1 ώρα το μέγιστο.

Για τη διασφάλιση αξιόπιστου μηχανικού καθαρισμού και απολύμανσης, πρέπει να χρησιμοποιείται πλυντήριο-απολυμαντής 
(σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 15883) με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα.
Ο χειριστής είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι η επικύρωση, η εκ νέου αξιολόγηση της απόδοσης και οι περιοδικοί έλεγχοι 
ρουτίνας των διαδικασιών καθαρισμού στο πλυντήριο-απολυμαντή καθορίζονται, τεκμηριώνονται και εκτελούνται σωστά.

Μηχανικός καθαρισμός και απολύμανση
− Καθαρισμός και απολύμανση των στιλβωτών σε πλυντήριο-απολυμαντή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του 

εξοπλισμού (π.χ. πλυντήριο-απολυμαντής Miele G7883, μέσο καθαρισμού και απολύμανσης: neodisher MediClean Dental/Dr. 
Weigert, πρόγραμμα: SPECIAL 93°C – 10' με χρόνο αναμονής 10 λεπτών και πρόσθετο ξέβγαλμα διάρκειας 3 λεπτών στους 75°C 
με neodisher Z Dental)

Καθαρισμός και απολύμανση με το χέρι
− Καθαρίστε τους στιλβωτές αμέσως μετά τη χρήση με πινέλο (με συνθετική τρίχα) κάτω από τρεχούμενο νερό.
− Επιπλέον, ο καθαρισμός με το χέρι μπορεί να συμπληρωθεί με καθαρισμό υπερήχων, χρησιμοποιώντας κατάλληλο μέσο 

καθαρισμού και απολύμανσης (π.χ. ID 212/Dürr Dental, 2%, για 2 λεπτά). Στη συνέχεια, ξεπλύνετε διεξοδικά τους στιλβωτές 
κάτω από τρεχούμενο νερό.

− Για απολύμανση, βυθίστε τους στιλβωτές σε απολυμαντικό διάλυμα κατάλληλο για στιλβωτές από καουτσούκ και σιλικόνη και 
για ρητίνες, εγκεκριμένο από τον κατασκευαστή (π.χ. 212/Dürr Dental, 2%, για 5 λεπτά). Τηρείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή 
σχετικά με τον χρόνο αντίδρασης και τη συγκέντρωση.

− Στη συνέχεια, ξεπλύνετε τους στιλβωτές με απιονισμένο νερό και στεγνώστε με καινούρια, καθαρή πετσέτα κυτταρίνης χωρίς 
χνούδι.

Μετά τον καθαρισμό και την απολύμανση, ελέγξτε οπτικά τους στιλβωτές ως προς την άρτια και καθαρή κατάσταση. Εάν υπάρχει 
μακροσκοπικά ορατή υπολειπόμενη μόλυνση, επαναλάβετε τη διαδικασία καθαρισμού και απολύμανσης.

Αποστείρωση
− Αποστειρωτής ατμού

−    Αποστειρώστε τους στιλβωτές σε αυτόκαυστο στους 134°C με χρόνο αναμονής 5 λεπτών (πλήρης κύκλος).
− Χρόνος στεγνώματος: 10 λεπτά
− Μην χρησιμοποιείτε χημικό κλίβανο ή απολυμαντή θερμού αέρα για αποστείρωση!

Αποθήκευση και διάρκεια ζωής
− Αποθηκεύστε τους στιλβωτές σε καθαρό και στεγνό κουτί αποθήκευσης περιστρεφόμενων οργάνων.
− Αποθήκευση στους 2 – 28°C

Επισημάνσεις

–       Αυτές οι οδηγίες χρήσης είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Ivoclar Vivadent AG (www.ivoclarvivadent.com).

Μακριά από παιδιά!
Μόνο για οδοντιατρική χρήση.
Το υλικό αυτό κατασκευάστηκε αποκλειστικά για οδοντιατρική χρήση. Οι διαδικασίες πρέπει να ακολουθούνται σχολαστικά και ακολουθώντας αυστηρά τις 
οδηγίες χρήσης. Απαιτήσεις για βλάβες που μπορεί να προκληθούν από μη ορθή τήρηση των οδηγιών ή από χρήση σε μη ρητώς ενδεικνυόμενη περιοχή, 
είναι απαράδεκτες. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για δοκιμασίες καταλληλότητας του υλικού σε οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή εκτός αυτών που αναγράφο-
νται σαφώς στις οδηγίες χρήσης.

Türkçe

Endikasyon
OptraPol genel dental kompozitlerin tümü ve amalgam restorasyonlar için tek adımlı bir cilalama sistemidir.

Kontrendikasyon
Hastanın cilalama aletlerinin bileşenlerinden herhangi birine karşı alerjik olduğu biliniyorsa cilalayıcılar kullanılmamalıdır.

Yan etkileri
Bugüne kadar bilinen bir yan etkisi yoktur.

Bileşimi
Cilalayıcılar, cilalama işlevi olmayan kırmızı bir çekirdeğe sahip olan açık gri renkli cilalama materyalinden yapılmıştır. Açık gri 
cilalama materyali sentetik kauçuk ve elmas partiküllerinden oluşmaktadır. Kırmızı çekirdek materyali sentetik kauçuk, alüminyum 
oksit, demir oksit ve Irgazin kırmızısı içermektedir. Sapları paslanmaz çelikten yapılmıştır.

Kullanım şekli
− Önerilen hız: 5.000–8.000 rpm
− Maks. 10.000 rpm
− Sadece bol miktarda su spreyiyle kullanın (>50 ml/dk).
− Cilalama pastası olmadan kullanın.
− Ortalama basınç (yaklaşık 2N)
− Cilalayıcıları işlenecek yüzeye sadece döndükleri sırada koyun.
− Oluk oluşmasını önlemek için hafif döner hareketlerle cilalayın.
− Hasarlı cilalayıcıları kullanmayın.
− Koruyucu gözlük ve yüz maskesi takın.
− Cilalama işlemi sırasında tozun etkin biçimde giderilmesini sağlayın.

Güvenlik bilgileri
− Sadece teknik ve hijyenik olarak kusursuz, düzenli servis gören ve temizlenen angldruva ve açılı angldruvalar kullanın.
− Angldruva/açılı angldruva sürücüsü düzgün çalışmalıdır.
− Cilalayıcı angldruvaya güvenli bir biçimde kilitlenmelidir.
− Alet kırılması riskini azaltmak için dönme hareketi sırasında takılma ve kaldıraç etkisinden kaçınılmalıdır.
− Lokal aşırı ısınmaya neden olabileceği için cilalayıcıları aynı nokta üzerinde fazla uzun süreyle döndürmeyin.
− Cilalayıcılar, izin verilen maksimum hızın aşılması halinde titreşme eğilimindedir. Bu durum cilalayıcının hasar görmesine, sapın 

deformasyonuna ve/veya aletin kırılmasına yol açabilir.
− Aşırı basınç veya suyla soğutmanın yetersiz olması restorasyonun ve komşu dokunun hasar görmesine yol açabileceği gibi 

cilalama başlıklarının çabuk yıpranmasına da sebep olabilir.
− Cilalayıcılar, etkili dezenfeksiyon ve sterilizasyonun sağlanması kaydıyla birçok kez kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Doğru 

yapılan dezenfeksiyon ve sterilizasyon bunların fonksiyonlarını etkilemez.

Dezenfeksiyon, temizleme ve sterilizasyon
Genel notlar:
Lütfen ayrıca ülkenizin diş hekimliği uygulamalarında kullanılan tıbbi cihazların hijyen standartları ile temizlenmesine/
dezenfeksiyonuna yönelik düzenlemelerine ve kılavuzlarına da uyun.

Kullanılmış ve kontamine olmuş aletlerle meşgul olurken 89/686/EEC direktifinin gerekliliklerine uygun koruyucu eldiven ve gözlük 
takılmalıdır.

Yeni cilalayıcılar steril değildir ve ilk kez kullanılmadan önce tam bir hazırlama döngüsüne tabi tutulmalıdır. Daha 
sonra, bitirme/cilalama aletleri her kullanımın ardından temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. İlaveten buhar 
sterilizatöründe sterilizasyon açık bir biçimde tavsiye edilir!

Genel olarak, bir yıkayıcı-dezenfektör (YD) ünitesinde yapılan temizlik manuel temizliğe tercih edilir!

Cilalayıcıları en fazla 1 saatliğine dezenfeksiyon banyosuna yerleştirin.

Makineyle güvenilir bir temizlik ve dezenfeksiyon için etkinliği test edilmiş (EN ISO 15883 standardına göre) bir YD kullanılmalıdır.
Yıkayıcı-dezenfektör ünitesindeki temizleme prosedürlerinin validasyonunun, performans yeterliliğinin yeniden 
değerlendirilmesinin ve periyodik rutin kontrollerinin uygun şekilde tanımlanması, belgelenmesi ve gerçekleşmesini sağlamak 
operatörün sorumluluğundadır.

Makinede temizleme ve dezenfeksiyon
− Ekipman üreticisinin talimatlarına göre cilalayıcıların bir YD'de temizlenmesi ve dezenfeksiyonu (örn. YD: Miele G7883; 

temizleme ve dezenfeksiyon maddesi: neodisher MediClean Dental/Dr. Weigert; program: ÖZEL 93°C – 10' bekletme süresi 10 
dakika ve arkasından durulama sonrası 3 dakika 75°C sıcaklıkta neodisher Z Dental içinde tutma)

Manuel temizleme ve dezenfeksiyon
− Cilalayıcıları kullandıktan hemen sonra akan su altında bir fırça (sentetik kıllı) ile temizleyin.
− Ayrıca, manuel temizlik uygun bir temizleme ve dezenfeksiyon maddesi (ör. ID 212/Dürr Dental, %2 ile 2 dk.) kullanılarak 

ultrason destekli temizlik ile tamamlanabilir. Sonra cilalayıcıları akan su altında iyice durulayın.
− Dezenfeksiyon için cilalayıcıları, kauçuk ve silikon cilalayıcılar ve rezinler için üreticinin uygun kabul ettiği bir dezenfeksiyon 

solüsyonuna (örn. 5 dakika için ID 212/Dürr Dental, %2) batırın. Üreticinin belirttiği reaksiyon süresine ve konsantrasyona uyun.
− Ardından cilalayıcıları damıtık su ile durulayın ve kullanılmamış, temiz, hav bırakmayan bir selüloz havlu ile kurulayın.

Temizleme ve dezenfeksiyondan sonra cilalayıcıları sağlamlık ve temizlik açısından görsel olarak inceleyin. Eğer gözle görülebilir 
kontaminasyon kalıntısı mevcutsa, temizleme ve dezenfeksiyon işlemlerini tekrarlayın.

Sterilizasyon
− Buhar sterilizatörü

−    Cilalayıcıları 134°C sıcaklıkta 5 dakika süreyle otoklavlayın (tam döngü).
− Kurutma süresi: 10 dk.
− Sterilizasyon için kimyasal otoklav veya sıcak havalı dezenfektör kullanmayın!

Saklama koşulları ve raf ömrü
− Cilalayıcıları döner aletler için olan temiz ve kuru bir saklama kutusunda saklayın.
− Saklama sıcaklığı: 2–28°C

Notlar

–       Kullanım Talimatı, Ivoclar Vivadent AG'nin web sitesinde mevcuttur (www.ivoclarvivadent.com).

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın!
Sadece diş hekimliği kullanımı içindir.
Bu materyal sadece diş hekimliğinde kullanılmak üzere hazırlanmıştır. İşleme koyma sırasında Kullanma Talimatına katı olarak riayet edilmelidir. Belirlenen 
kullanım alanı ve Kullanım Talimatının izlenmediği durumlarda oluşacak hasarlardan sorumluluk kabul edilmeyecektir. Ürünleri Talimatta açıkça belirtilme-
miş herhangi bir amaç için kullanım ve uygunluk açısından test etmekten kullanıcı sorumludur.

Русский

Показания
OptraPol – это одношаговая полировочная система для всех основных стоматологических композитных материалов, а также 
амальгамы. 

Противопоказания 
При известной аллергии на компоненты полировочных инструментов от их использования следует отказаться.

Побочное действие
На настоящий момент не выявлено.

Состав
Полировочные инструменты состоят из светло-серой полировочной массы, а также красного зерна без функции 
полирования. Светло-серая полировочная масса состоит из искусственного каучука и алмазных частиц. Масса красного 
зерна состоит из искусственного каучука, оксида алюминия, оксида железа, диоксида титана и красителя красного 
иргазина. Хвостовики выполнены из нержавеющей стали.

Применение 
− Рекомендуемое число оборотов: 5‘000 - 8‘000 об./мин.
− Макс. число оборотов. 10‘000 об./мин.
− Использовать только с обильным водяным спреем (> 50 мл/мин)
− Без полировочной пасты 
− Со средним нажимом (прим. 2 Н)
− На обрабатываемой поверхности применять только вращающиеся полиры
− Полировать легкими вращающими движениями, чтобы избежать образования насечек на поверхности.
− Не использовать поврежденные полиры
− Используйте защитные очки и маску 
− Во время полировки обеспечить эффективное отсасывание пыли. 

Меры предосторожности
− Применять угловые и прямые наконечники, которые находятся в технически и гигиенически безупречном состоянии, 

очищенные и получающие необходимый уход.
− Вращение прямых и угловых наконечников должно быть ровным.
− Должны быть правильно зажаты в рукоятке
− При вращении избегать заклинивания инструмента, чтобы снизить риск его поломки.
− Не слишком долго обрабатывать одну и ту же область вращающимся полиром. В противном случае это может вызвать 

локальный перегрев.
− При превышении максимально допустимого числа оборотов полиры и щеточки начинают вибрировать. Это может 

приводить к повреждению полиров, изгибу хвостовика и/или поломке инструмента 
− Чрезмерное давление при полировке или недостаточное водяное охлаждение могут привести к повреждению 

реставрации и прилегающих тканей, а также к ускоренному износу самого полира.
− Полиры предназначены для многоразового применения в том случае, если может быть обеспечена их эффективная 

дезинфекция и стерилизация. Функциональность полиров не будет ухудшаться, если дезинфекция и стерилизация 
будут выполняться корректно.

Дезинфекция, очистка и стерилизация 
Общие положения 
Соблюдайте национальные требования и положения касательно гигиены и подготовки медицинских инструментов в 
стоматологических клиниках.

При обращении со всеми использованными и загрязненными инструментами необходимо надевать защитные очки и 
защитные перчатки, соответствующие требованиям нормы 89 / 686 / ЕС.

Новые полиры нестерильны и перед первым применением должны быть полностью подготовлены. Затем 
требуется очистка и дезинфекция непосредственно после каждого использования. Стерилизация в паровом 
стерилизаторе настоятельно рекомендована!

Автоматизированная подготовка в аппарате для очистки и дезинфекции всегда предпочтительнее ручной 
подготовки.

Полиры поместить в дезинфекционную ванну макс. на 1 час. 

Для надежной машинной очистки и дезинфекции должен применяться аппарат для очистки и дезинфекции с проверенной 
эффективностью (в соответствии с нормой EN ISO 15883). При этом к ответственности пользователя относится оценка 
эффективности и периодическая проверка процесса подготовки в аппарате, а также документирование результатов 
проверки. 

Машинная очистка и дезинфекция
− Очистка и дезинфекция полиров в аппарате должна проводиться в соответствии с данными производителя прибора 

(например, прибор: Miele G7883; средство для очистки и дезинфекции: neodisher MediClean Dental/Dr. Weigert; 
программа: SPECIAL 93°C – 10‘ со временем выдержки 10 мин. с последующим полосканием 3 мин. при 75°C с neodisher Z 
Dental)

Ручная очистка и дезинфекция
− Полиры сразу после использования почистить щеткой (с искусственной щетиной) под проточной водой.
− Затем можно провести ручную очистку с ультразвуковой очисткой с соответствующим чистящим и дезинфицирующим 

средством (например, ID 212/Dürr Dental, 2%, на 2 мин.). Далее полиры начисто промыть под проточной водой.
− Для дезинфекции поместить полиры в рекомендованный производителем раствор для резиновых и силиконовых 

полиров и пластмасс (например, ID 212/Dürr Dental, 2%, на 5 мин). Время действия и концентрацию соблюдать в 
соответствии с данными производителя. 

− Затем полиры промыть в дистиллированной воде и просушить свежей чистой салфеткой без ворса. 

После очистки и дезинфекции полиров провести визуальную проверку на целостность, функциональность и чистоту 
инструментов. При макроскопически видимом остаточном загрязнении повторяют процесс очистки и дезинфекции.

Стерилизация
− Паровой стерилизатор

−    автоклавирование полиров при 134°C, время выдержки 5 мин. (полный цикл)
− Время высушивания 10 мин.
− Полиры нельзя стерилизовать в хемиклаве или сухожаровом шкафу.

Условия хранения
− полиры хранить в чистом и сухом штендере для вращающихся инструментов.
− хранение при 2 - 28°C

Указание 
–   

 
    Инструкция по применению доступна на домашней странице в интернете фирмы IvoclarVivadent AG  

(www.ivoclarvivadent.com).

Хранить в месте, недоступном для детей!
Для использования только в стоматологии!

Продукт был разработан для применения в стоматологии и подлежит использованию только в соответствии с инструкцией по применению. 
Производитель не несет ответственности за применение в иных целях или использование, не соответствующее инструкции. Кроме того, 
потребитель обязан под свою ответственность проверить продукт перед его использованием на соответствие и возможность применения для 
поставленных целей, если эти цели не указаны в инструкции по использованию.

Polski

Wskazania
OptraPol jest jednoetapowym systemem do opracowania i polerowania wypełnień wykonanych z materiałów kompozytowych  
i amalgamatu.

Przeciwwskazania
W przypadku stwierdzonej nadwrażliwości na którykolwiek ze składników należy zrezygnować ze stosowania gumek polerskich.

Efekty uboczne
Dotychczas nie stwierdzono.

Skład 
Gumki wykonane są z jasnoszarego materiału do polerowania z czerwonym rdzeniem, który nie ma funkcji polerskich. Jasnoszara 
część polerująca składa się z kauczuku syntetycznego oraz drobinek diamentu. Czerwony rdzeń zawiera kauczuk syntetyczny, 
tlenek aluminium, tlenek żelaza. Trzymadełka wykonane są ze stali nierdzewnej.

Stosowanie
– Zalecana prędkość obrotów 5000-8000 obr./min.
– Maksymalna prędkość obrotów: 10.000 obr./min.
– Stosować w połączeniu z obfitym strumieniem wody do chłodzenia: (>50 ml/min.)
– Nie wymaga użycia pasty polerskiej
– Stosować średnią siłę nacisku podczas polerowania (ok. 2N)
– Polerować ruchami obrotowymi, aby zapobiec powstawaniu zagłębień
– Nie stosować uszkodzonych gumek
– Podczas polerowania stosować maskę i okulary ochronne
– Podczas procedury polerowania należy unikać kontaktu z kurzem

Informacje dotyczące bezpieczeństwa
– Należy stosować tylko końcówki na mikrosilnik (prostnica lub kątnica) nienaganne pod względem higienicznym.  

Zaleca się ich regularne czyszczenie i serwisowanie
– Kątnica musi pracować sprawnie i równomiernie
– Gumki muszą być prawidłowo zamocowane i zablokowane
– Należy unikać nadmiernego nacisku na gumkę, aby ograniczyć ryzyko jej pęknięcia – Gumki nie mogą pracować zbyt  

długo w tym samym miejscu ponieważ może to doprowadzić do miejscowego przegrzania
– Gumki mają tendencję do wibracji jeśli zostanie przekroczona maksymalna dopuszczalna prędkość obrotów. Zaleca  

się przestrzeganie maksymalnej, dopuszczalnej ilości obrotów na minutę. Nieprzestrzeganie tych zaleceń może  
prowadzić do uszkodzenia gumek, deformacji  uchwytu, a nawet pęknięcia narzędzia

– Nadmierny nacisk lub niewystarczające chłodzenie wodą może doprowadzić do uszkodzenia uzupełnienia i sąsiadujących 
tkanek  jak również do przyspieszonego zużycia głowic polerskich

– Gumki można stosować wielokrotnie pod warunkiem zapewnienia im skutecznej   dezynfekcji i sterylizacji. Ich funkcjonalność 
nie jest zaburzona podczas prawidłowej dezynfekcji i sterylizacji

Dezynfekcja, czyszczenie i sterylizacja
Uwagi ogólne:
Należy przestrzegać przepisów i wytycznych dotyczących standardów higienicznych, oraz czyszczenia / dezynfekcji urządzeń 
medycznych w gabinetach stomatologicznych odpowiednio dla danego kraju.

Podczas obsługi używanych i zanieczyszczonych instrumentów należy zakładać rękawiczki i okulary ochronne zgodnie  
z wymogami dyrektywy 89/686/EEC. 

Nowe gumki polerskie nie są sterylne i muszą być poddane kompletnemu cyklowi sterylizacji przed ich użyciem  
po raz pierwszy. Następnie gumki muszą być czyszczone i dezynfekowane natychmiast po każdym użyciu. Dodatkowo 
sterylizacja w sterylizatorze parowym jest wyraźnie zalecana! 

Ogólnie czyszczenie dezynfekujące (WD) jest bardziej zalecane niż mycie ręczne! 

Należy umieszczać gumki polerskie w kąpieli dezynfekującej na maksymalnie 1 godzinę.

Dla uzyskania niezawodnego czyszczenia i dezynfekcji należy stosować urządzenia (WD), których skuteczność jest potwierdzona 
odpowiednią normą (wg. EN ISO 15883). 
Operator odpowiada za sprawdzenie poprawności przeprowadzonych procedur, oznaczenie  terminu przydatności do użycia  
oraz za regularne rutynowe kontrole procesów czyszczenia i dezynfekcji (WD), które są odpowiednio zdefiniowane, 
przeprowadzane i udokumentowane.

Maszynowe czyszczenie i dezynfekcja 
Narzędzia należy czyścić i dezynfekować  w WD, zgodnie z instrukcją producenta urządzenia (np. WD: Miele G7883, środek  
do oczyszczania i dezynfekcji neodisher MediClean: Dental / Dr Weigert; program: SPECIAL 93 ° C – 10 czas 10 minut, a następnie 
płukać przez 3 minuty w temperaturze 75 ° C przy użyciu neodisher z Dental)

Ręczne czyszczenie i dezynfekcja 
– Należy oczyścić gumki polerskie miękką nylonową szczoteczką pod bieżącą wodą.
– Dodatkowo po ręcznym oczyszczeniu można również przeprowadzić kąpiel w myjce ultradźwiękowej z zastosowaniem 

roztworu, który jest odpowiedni do stosowania w odniesieniu do opisanych narzędzi (np. ID 212/Dürr Dental, 2%, przez 2 min.) 
Należy przestrzegać czasu reakcji i stężenia wskazanego przez producenta. Następnie  przepłukać narzędzia pod bieżącą wodą.

– W celu dezynfekcji należy zanurzyć gumki w roztworze dezynfekcyjnym odpowiednim dla silikonowych  gumek.   
Należy przestrzegać czasu reakcji i stężenia wskazanego przez producenta (np. ID 212/Dürr Dental, 2%, przez 5 min)

– Następnie przepłukać narzędzia wodą destylowaną i osuszyć nieużywanym, czystym ręcznikiem z celulozy.  
Po myciu i dezynfekcji należy wizualnie sprawdzić czy narzędzia są czyste. Jeśli widać jakiekolwiek zanieczyszczenia należy 
powtórzyć cały proces czyszczenia i dezynfekcji.

Sterylizacja
– Używać sterylizatora parowego

−    Gumki należy sterylizować w autoklawie, w  temperaturze 134°C, przy ciśnieniu 3.1 Bara, przez co najmniej  5 minut.
– Czas suszenia: 10min
– Nie używać do sterylizacji gorącego powietrza!

Przechowywanie
– Gumki i szczoteczki należy przechowywać w pudełku z czystymi i suchymi narzędziami. 
– Przechowywać w temperaturze 2-28 ° C 

Ważne
–   

 
    Instrukcje stosowania dostępne są również na stronie Ivoclar Vivadent Polska (www.ivoclarvivadent.pl)  

albo na stronie Ivoclar Vivadent AG (www.ivoclarvivadent.com)

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci!
Tylko do użytku w stomatologii.
Materiały są przeznaczone wyłącznie do stosowania w stomatologii. Przy ich użyciu należy ściśle przestrzegać instrukcji stosowania. Nie ponosi się odpo-
wiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania instrukcji stosowania lub użycia materiałów niezgodnie ze wskazaniami. Użytkownik jest 
odpowiedzialny za testowanie materiałów dla swoich własnych celów i za ich użycie w każdym innym przypadku niewyszczególnionym w instrukcji.

Ivoclar Vivadent AG
Bendererstrasse 2
9494 Schaan
Liechtenstein
Tel. +423 235 35 35
Fax +423 235 33 60
www.ivoclarvivadent.com

Ivoclar Vivadent Pty. Ltd. 
1 – 5 Overseas Drive
P.O. Box 367
Noble Park, Vic. 3174
Australia
Tel. +61 3 9795 9599
Fax +61 3 9795 9645
www.ivoclarvivadent.
com.au

Ivoclar Vivadent GmbH
Tech Gate Vienna
Donau-City-Strasse 1
1220 Wien
Austria 
Tel. +43 1 263 191 10
Fax: +43 1 263 191 111
www.ivoclarvivadent.at

Ivoclar Vivadent Ltda.
Alameda Caiapós, 723
Centro Empresarial Tamboré
CEP 06460-110 Barueri – SP
Brazil
Tel. +55 11 2424 7400
Fax +55 11 3466 0840
www.ivoclarvivadent.
com.br

Ivoclar Vivadent Inc.
1-6600 Dixie Road
Mississauga, Ontario
L5T 2Y2
Canada
Tel. +1 905 670 8499
Fax +1 905 670 3102
www.ivoclarvivadent.us

Ivoclar Vivadent Shanghai 
Trading Co., Ltd.
2/F Building 1,  
881 Wuding Road, 
Jing An District 
200040 Shanghai 
China
Tel. +86 21 6032 1657
Fax +86 21 6176 0968
www.ivoclarvivadent.com

Ivoclar Vivadent  
Marketing Ltd.
Calle 134 No. 7-B-83, Of. 520
Bogotá
Colombia
Tel. +57 1 627 3399
Fax +57 1 633 1663
www.ivoclarvivadent.co 

Ivoclar Vivadent SAS
B.P. 118
F-74410 Saint-Jorioz
France
Tel. +33 4 50 88 64 00
Fax +33 4 50 68 91 52
www.ivoclarvivadent.fr

Ivoclar Vivadent GmbH 
Dr. Adolf-Schneider-Str. 2
D-73479 Ellwangen, Jagst
Germany
Tel. +49 7961 889 0
Fax +49 7961 6326
www.ivoclarvivadent.de

Wieland Dental + Technik  
GmbH & Co. KG
Lindenstrasse 2
75175 Pforzheim
Germany
Tel. +49 7231 3705 0
Fax +49 7231 3579 59
www.wieland-dental.com

Ivoclar Vivadent Marketing 
(India) Pvt. Ltd. 
503/504 Raheja Plaza 
15 B Shah Industrial Estate 
Veera Desai Road, Andheri 
(West) 
Mumbai, 400 053 
India
Tel. +91 22 2673 0302 
Fax +91 22 2673 0301
www.ivoclarvivadent.in

Ivoclar Vivadent s.r.l.  
Via Isonzo 67/69
40033 Casalecchio di Reno 
(BO)
Italy
Tel. +39 051 6113555
Fax +39 051 6113565
www.ivoclarvivadent.it

Ivoclar Vivadent K.K.
1-28-24-4F Hongo
Bunkyo-ku 
Tokyo 113-0033
Japan
Tel. +81 3 6903 3535
Fax +81 3 5844 3657
www.ivoclarvivadent.jp

Ivoclar Vivadent Ltd.
12F W-Tower, 1303-37
Seocho-dong, Seocho-gu,
Seoul 137-855
Republic of Korea
Tel. +82 2 536 0714
Fax +82 2 596 0155
www.ivoclarvivadent.co.kr

Ivoclar Vivadent S.A. 
de C.V.
Av. Insurgentes Sur No. 863,
Piso 14, Col. Napoles
03810 México, D.F.
México
Tel. +52 55 5062 1000
Fax +52 55 5062 1029
www.ivoclarvivadent.
com.mx

Ivoclar Vivadent BV
De Fruittuinen 32
2132 NZ Hoofddorp
Netherlands
Tel. +31 23 529 3791
Fax +31 23 555 4504
www.ivoclarvivadent.com

Ivoclar Vivadent Ltd.
12 Omega St, Rosedale
PO Box 303011 North Harbour
Auckland 0751
New Zealand
Tel. +64 9 914 9999
Fax +64 9 914 9990
www.ivoclarvivadent.co.nz

Ivoclar Vivadent Polska 
Sp. z o.o.
Al. Jana Pawla II 78
00-175 Warszawa
Poland
Tel. +48 22 635 5496
Fax +48 22 635 5469
www.ivoclarvivadent.pl

Ivoclar Vivadent Marketing 
Ltd. 
Prospekt Andropova 18 
korp. 6/  
office 10-06 
115432 Moscow 
Russia 
Tel. +7 499 418 0300 
Fax +7 499 418 0310 
www.ivoclarvivadent.ru 

Ivoclar Vivadent Marketing 
Ltd.
Qlaya Main St.
Siricon Building No.14, 
2nd Floor
Office No. 204
P.O. Box 300146
Riyadh 11372
Saudi Arabia
Tel. +966 11 293 8345
Fax +966 11 293 8344
www.ivoclarvivadent.com

Ivoclar Vivadent S.L.U.
Carretera de Fuencarral nº24
Portal 1 – Planta Baja
28108-Alcobendas (Madrid)
Spain
Telf. +34 91 375 78 20
Fax: +34 91 375 78 38
www.ivoclarvivadent.es

Ivoclar Vivadent AB
Dalvägen 14
S-169 56 Solna
Sweden
Tel. +46 8 514 939 30
Fax +46 8 514 939 40
www.ivoclarvivadent.se

Ivoclar Vivadent Liaison 
Office
: Tesvikiye Mahallesi 
Sakayik Sokak
Nisantas’ Plaza No:38/2
Kat:5 Daire:24 
34021 Sisli – Istanbul 
Turkey 
Tel. +90 212 343 0802 
Fax +90 212 343 0842
www.ivoclarvivadent.com

Ivoclar Vivadent Limited
Ground Floor Compass 
Building
Feldspar Close
Warrens Business Park
Enderby
Leicester LE19 4SE
United Kingdom
Tel. +44 116 284 7880
Fax +44 116 284 7881
www.ivoclarvivadent.co.uk

Ivoclar Vivadent, Inc. 
175 Pineview Drive
Amherst, N.Y. 14228
USA
Tel. +1 800 533 6825
Fax +1 716 691 2285
www.ivoclarvivadent.us
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